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In dieser Arbeit wird die Erzeugung ultrakurzer Laserpulse mit einem Titan-
Saphir Laser beschrieben. Der Laseroszillator wird in einem Regime positi-
ver Gesamtdispersion betrieben und ist durch eine sogenannte Herriott-Zelle
verla¨ngert, wodurch Laserpulse mit einer Energie im Micro-Joule-Bereich er-
zeugt werden. Diese Pulse werden mit einem Prismenkompressor komprimiert
und erreichen dadurch eine Leistung in der Pulsspitze von nahezu 10 Mega-
watt bei einer Pulsdauer von 50 Femtosekunden und einer Pulswiederholra-
te von sechs Megahertz. In einem Reaktionsmikroskop, das speziell fu¨r die
Anwendung dieser Laserpulse konzipiert ist, la¨sst sich die Wechselwirkung
von Atomen und Moleku¨len in intensiven Laserfeldern in einem bislang fu¨r
vollsta¨ndig differenzielle Messungen unzuga¨nglichen Intensita¨tsbereich unter-
suchen. Dabei u¨bersteigt die Intensita¨t innerhalb des Reaktionsmikroskops
1014 W/cm2. Aufgrund der im Vergleich zu bisherigen Lichtquellen hohen
Wiederholrate der Pulse des Laseroszillators sind Messungen bei einer gerin-
gen Ereigniswahrscheinlichkeit mo¨glich.
Abstract:
In this thesis the generation of ultrashort laser pulses with a Titanium-
Sapphire laser is described. The laser oscillator, operated with a net positive
dispersion, is extended by a so-called Herriott-cell, which allows the genera-
tion of laser pulses in the micro-joule regime. These pulses are compressed
in a prism compressor and thus reach a peak power of almost 10 megawatt
at a pulse duration of 50 femtoseconds and a pulse repetition rate of six me-
gahertz. In a reaction microscope, specially designed to apply theses pulses,
the interaction of atoms and molecules in intense laser fields can be studied
in an intensity region so far unreachable for fully differential measurements.
Thereby the intensity inside the reaction microscope exceeds 1014 W/cm2. As
a result of the high pulse repetition rate of the laser oscillator in comparison
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Dieses erste Kapitel soll einen Einblick in die vorliegende Arbeit und die dar-
in behandelten Aspekte der Laser- und Atomphysik geben. Dabei unterteilt
sich dieses Kapitel wie die gesamte Arbeit thematisch in diese beiden Teil-
gebiete der Physik. Am Ende des Kapitels wird ein Gesamtu¨berblick u¨ber
den entstandenen experimentellen Aufbau gegeben und anhand dessen die
Struktur dieser Arbeit erkla¨rt.
Intensive Laserpulse aus einem Laseroszillator
Mit dem Aufkommen des Lasers vor 50 Jahren wurden nichtlineare Wech-
selwirkungen zwischen Licht und Materie zum ersten Mal experimentell zu-
ga¨nglich, da fu¨r diese sehr hohe Lichtintensita¨ten, die von ”natu¨rlichen” (z.B.
thermischen Lichtquellen) nicht erreicht werden, no¨tig sind. Die Hauptmerk-
male von nichtlinearen optischen Effekten sind die Verletzung des Superposi-
tionsprinzips sowie die Generation von neuen Frequenzkomponenten: Werden
zwei Lichtstahlen u¨berlagert, so kann Licht in einer weiteren Richtung ent-
stehen oder es kann sich Licht einer anderen Wellenla¨nge ausbilden. Mit dem
Aufkommen von modengekoppelten Lasern gewann die nichtlineare Optik
weiter an Bedeutung. Diese Laser emittieren Lichtpulse mit sehr kurzer Zeit-
dauer (Pulsdauer) und erzeugen so in der Pulsspitze eine hohe, momentane
Leistung (Pulsspitzenleistung) bei einer im Vergleich zu dieser sehr gerin-
gen mittleren Leistung. Fokussiert man diese Lichtpulse, so erha¨lt man auf
einfachem Weg sehr hohe Intensita¨ten wa¨hrend eines Pulses.
Die Eigenschaft der Nichtlinearita¨t findet ihren Ausdruck in der Effizienz,
mit der ein nichtlinearer Prozess stattfindet, sie skaliert mit der n-ten Potenz
der Intensita¨t I (In, n > 1). Dabei wird n mit der Anzahl der am nichtli-
nearen Prozess beteiligten Photonen assoziiert. Durch dieses Verhalten sind
nichtlineare Prozesse erst ab einer gewissen Intensita¨t messbar und treten in
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der allta¨glichen Umgebung des Menschen nicht auf.
Die Intensita¨t, die sich mit ”normalen” modengekoppelten Laseroszil-
latoren erzeugen la¨sst, ist fu¨r die Anregung nichtlinearer Prozesse ho¨herer
Ordnung nicht ausreichend. Fu¨r solche Anwendungen separiert man eine
kleine Anzahl der Pulse des Laseroszillators und versta¨rkt diese mit einem
Versta¨rker, wobei die Energie eines Laserpulses (Pulsenergie) und damit
auch seine Pulsspitzenleistung um viele Gro¨ßenordnungen angehoben wer-
den kann.
Liegt die Pulswiederholrate eines Laseroszillators bei einigen zehn Millio-
nen Laserpulsen pro Sekunde, so verringert sich diese dabei auf einige Tau-
send Laserpulse pro Sekunde. Dabei ist die Wiederholrate der versta¨rkten
Laserpulse entweder durch die maximal zur Verfu¨gung stehende Leistung des
Versta¨rkers, falls eine sehr hohe Pulsenergie gewu¨nscht wird, oder durch die
Geschwindigkeit des optischen Schalters, der die Pulse vor dem Versta¨rker se-
pariert, begrenzt. Durch diese technische Beschra¨nkung entsteht eine Lu¨cke
zwischen der Pulswiederholrate und der Pulsenergie von Laseroszillatoren
(> 20 MHz, < 100 nJ) auf der einen Seite und den Versta¨rkersystemen
(< 20 kHz, > 1 mJ) auf der anderen Seite.
Ein Konzept das diese Lu¨cke schliesst wird durch einen Laser mit lan-
gem Resonator verko¨rpert. In einem solchen linear aufgebauten Laser la¨uft,
wie in jedem ”normalen” modengekoppelten Laser, ein Puls innerhalb des
Resonators hin und her und wird in zeitlichen Absta¨nden einer Resonator-
umlaufdauer an einem Resonatorende teilweise ausgekoppelt. Die Funkti-
onsweise dieses ”Kompromisses” zwischen einem ”normalen” Laseroszillator
und einem Versta¨rkersystem beruht, wie der Name schon andeutet, auf der
Verla¨ngerung des Laserresonators, die eine Vergro¨ßerung der Resonatorum-
laufdauer zur Folge hat.
Bleibt bei dieser Verla¨ngerung die mittlere Ausgangsleistung, die u¨ber
viele Laserpulse gemittelt wird, konstant, so erho¨ht sich die Pulsenergie sowie
die Pulsspitzenleistung der emittierten Pulse um jenen Faktor, um den der
Resonator verla¨ngert wurde. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 1.1 illustriert.
Die blaue Kurve stellt die momentane Ausgangsleistung eines ”normalen”
modengekoppelten Lasers dar. Im Vergleich zu diesem emittiert ein Laser
mit einem zehn mal so langen Resonator eine zehn mal ho¨here Pulsenergie,
die in rot dargestellt ist. Seine Pulswiederholdauer TR ist dabei zehn mal
la¨nger als die des ”normalen” Lasers.
Der in dieser Arbeit im Detail beschriebene Laser mit langem Resonator
erreicht eine Pulsspitzenleistung von 10 MW und hat dabei eine Pulswieder-
holrate von 6 MHz.
Bestimmte Anwendungen ultrakurzer Laserpulse profitieren von derarti-
gen Lichtquellen. Einige Beispiele dieser Klasse von Anwendungen sind:
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Abbildung 1.1: Ausgangsleistung eines ”normalen” modengekoppelten Lasers




• Atomphysik in starken Laserfeldern
Alle oben genannten Anwendungen haben die Eigenschaft, dass jeder Laser-
puls ein Ereignis oder ein Messergebnis zur Folge hat und nicht u¨ber mehrere
Pulse eine Mittelwertsbildung erfolgt.
In der nichtlinearen Mikroskopie entsteht ein Bildpunkt durch einen La-
serpuls. Eine Erho¨hung der Pulswiederholrate ermo¨glicht dabei die Erho¨hung
der gesamten Bildwiederholrate.
Bei der Mikrostrukturierung wird durch jeden Laserpuls das Werkstu¨ck
ein kleines Stu¨ckchen weiterbearbeitet. Ein aktuelles Beispiel hierfu¨r ist das
Schreiben eines Wellenleiters in einem Glassubstrat. Dabei wird die Glasma-
trix innerhalb des Fokus, der in dem Glassubstrat gefu¨hrt wird, durch einen
nichtlinearen Prozess vera¨ndert. Diese A¨nderung, die eine ho¨her Pulsenergie
als die ”normaler” Laseroszillatoren voraussetzt, fu¨hrt zu einem modifizierten
Brechungsindex. Eine ho¨here Pulswiederholrate als die eines Versta¨rkers ist
fu¨r die Qualita¨t des Wellenleiters hingegen entscheidend. Ein Forschungspro-
jekt der EU initiierte die ersten Arbeiten an dem im Folgenden beschriebenen
Laser.
Die Atomphysik in starken Laserfeldern ist schließlich ein Beispiel aus der
Grundlagenforschung, das Thema im folgenden Teil dieser Einleitung. Dabei
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wird mit einer bestimmten, meist sehr kleinen Wahrscheinlichkeit ein Atom
oder Moleku¨l im Fokus eines Laserpulses ionisiert.
Atome in intensiven Laserfeldern
Ein in den letzten Jahren intensiv diskutiertes Pha¨nomen in der Atomphysik,
ist die sogenannte nicht-sequenzielle Doppelionisation von Atomen oder auch
Moleku¨len. Bei der Ionisation durch intensives Laserlicht im sichtbaren oder
infraroten Spektralbereich handelt es sich um einen hochgradig nichtlinearen
Prozess, da fu¨r den U¨bergang eines Elektrons von einem gebundenen Zu-
stand in das Kontinuum mehrere Photonen ”gleichzeitig” absorbiert werden
mu¨ssen.
In Abb. 1.2 ist die Ionisationausbeute fu¨r einfach und doppelt ionisiertes
Helium aus [Wal94] in einem doppellogarithmischen Maßstab u¨ber der Inten-
sita¨t aufgetragen. Dabei liegt die Kurve der Einfachionisation aufgrund der
ho¨heren Wahrscheinlichkeit stets oberhalb derer der Doppelionisation. Geht
man bei der Doppelionisation von einem sequenziellen Prozess aus, d.h. bei-
de Elektronen werden nacheinander und unabha¨ngig voneinander aus dem
Atom entfernt, so ergibt sich theoretisch die durchgezogene schwarze Kurve in
Abb. 1.2. Die experimentell gemessene Rate (Punkte und Kreuze) weicht von
dieser Kurve stark ab und u¨bertrifft diese in gewissen Intensita¨tsbereichen um
mehrere Gro¨ßenordnungen. Der genaue Mechanismus dieser erho¨hten Rate
war lange Zeit unklar, die als Ursache der U¨berho¨hung vermutete Wechselwir-
kung zwischen den beiden freigesetzten Elektronen fu¨hrte zu dem Begriff der
nicht-sequenziellen Doppelionisation. Mit Hilfe neuer experimenteller Mess-
verfahren, den sogenannten Reaktionsmikroskopen, mit denen es mo¨glich war
differenzielle Wirkungsquerschnitte zu messen, gelang es unterschiedliche Me-
chanismen auszuschließen und den sogenannten Rekollisionsmechanismus, fu¨r
die Entstehung der erho¨hten Rate zu verifizieren.
Das Modell des Rekollisionsmechanismus beschreibt dabei folgendes Sze-
nario: Zuerst wird ein Elektron durch das intensive Laserfeld freigesetzt und
in der Folge durch das alternierende elektrische Feld der Laserstrahlung be-
schleunigt. Das Elektron fu¨hrt eine Oszillationsbewegung aus und kann mit
dem entstandenen Ion wieder zusammenstoßen. Bei dieser Kollision ist es
mo¨glich, dass das zweite Elektron durch Stoßionisation freigesetzt wird.
Die maximal erreichbare kinetische Energie des ersten Elektrons vor der
Kollision mit dem Ion ist proportional zur Intensita¨t des Laserfeldes. Reicht
diese Energie nicht aus, um einem zweiten Elektron das U¨berwinden des
Ionisationspotenzials zu ermo¨glichen, und es so aus dem Ion zu lo¨sen, sollte
ein zweifach geladenes Ion durch einen inelastischen Elektronenstoß nicht
mehr entstehen ko¨nnen. Dieser Umstand sollte eine geringere Ausbeute an
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Abbildung 1.2: Ionisationsausbeute von Helium [Wal94] als Funktion der In-
tensita¨t.
doppeltionisierten Ionen zur Folge haben.
Dieses einfache Modell der Rekollision sagt also eine Schwelle fu¨r die
erho¨hte Rate der nicht-sequenziellen Doppelionisation voraus. Der Versuch
diese Schwelle experimentell mit einem Reaktionsmikroskop nachzuweisen,
wurde lediglich einmal unternommen [Ere03]. Die kinetische Energie des ers-
ten Elektrons war fu¨r die nicht-sequenzielle Doppelionisation jedoch ausrei-
chend, falls es zu einem bestimmten Zeitpunkt wa¨hrend des Laserpulses, das
zu einer Reduktion des Ionisationspotenzials fu¨hrt, zur Rekollision kam.
Die experimentelle Schwierigkeit einer solchen Messung besteht in der
geringen Ereignisrate bei den fu¨r diese Experimente kleinen Intensita¨ten. Wie
die Daten in Abb. 1.2 zeigen, sinkt die Rate der Doppelionisation um mehr
als eine Gro¨ßenordnung, wenn man die Intensita¨t halbiert. Dabei ergibt sich
diese Rate aus der Wahrscheinlichkeit der Doppelionisation pro Laserpuls
mal der Wiederholrate der Laserpulse.
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Es gibt daher nur eine Mo¨glichkeit die Schwelle der nicht-sequenziellen
Doppelionisation innerhalb einer technisch mo¨glichen Messdauer experimen-
tell zu untersuchen und gegebenenfalls nachzuweisen: Die Erho¨hung der Wie-
derholrate der Laserpulse. Der zuvor erwa¨hnte Laser ist fu¨r solche Experi-
mente eine im besonderen Maße geeignete Lichtquelle.
Fu¨r eine vollsta¨ndige Untersuchung dieser vermuteten Schwelle der nicht-
sequenziellen Doppelionisation ist im Rahmen dieser Arbeit ein speziell fu¨r
die Anwendung des zuvor erwa¨hnten Lasers konzipiertes Reaktionsmikroskop
konstruiert und aufgebaut worden. Erste Messungen ergaben eine Intensita¨t
der Laserpulse innerhalb des Reaktionsmikroskops von u¨ber 1014 W/cm2,
welche oberhalb der vermuteten Intensita¨tsschwelle der nicht-sequenziellen
Doppelionisation fu¨r alle mo¨glichen Atome und Moleku¨le (mit Ausnahme
von Lithium) liegt. Gleichzeitig stellt sie die zur Zeit ho¨chste direkt mit
einem Laseroszillator ohne weitere Versta¨rkung oder U¨berho¨hung erzeugte
Intensita¨t dar.
Neben dem Interesse der Grundlagenforschung am Versta¨ndnis von fun-
damentalen Zusammenha¨ngen in der Atomphysik besitzt der Mechanismus
der Rekollision auch noch andere, zum Teil anwendungsbezogene, Aspekte.
Der Stoß zwischen Elektron und Ion kann auch elastisch stattfinden. Da-
bei gewinnt das Elektron zusa¨tzliche kinetische Energie, die in Elektronen-
spektren als Plateau bekannt ist und als Prozess zur Beschleunigung von
Elektronen diskutiert wurde.
In der Plasmaphysik wird der oben beschriebene inelastische Stoß, der zur
Stoßionisation fu¨hrt, als Initialprozess eines Plasmas angesehen. Von einem
genaueren Versta¨ndnis der nicht-sequenziellen Doppelionisation erhofft man
sich weitere Einblicke in das Anfangsstadium einer Plasmabildung.
Rekombiniert das Elektron wa¨hrend des Stoßprozesses strahlend mit dem
Mutterion, so entsteht ein Photon. Dieses weist im Vergleich zum Laserlicht
eine ku¨rzere Wellenla¨nge auf, die sogar sehr viel ku¨rzer sein und bis in den
keV Bereich reichen kann. Dieser Prozess wird als Erzeugung hoher harmoni-
scher Strahlung (engl. high harmonic generation, HHG) bezeichnet. Findet er
in vielen Atomen gleichzeitig und durch das Laserlicht koha¨rent angetrieben
statt, ist er Ausgangspunkt von Lichtpulsen mit einer Zeitdauer im Attose-
kundenbereich. Diese Lichtpulse sind die ku¨rzesten Signale, die man heutzu-
tage erzeugen kann. Ihre Zeitdauer von bisher nachgewiesenen 200 · 10−18 s
ist in der Gro¨ßenordnung der Umlaufdauer a¨ußerer Hu¨llenelektronen um den
Atomkern, und la¨sst somit die Messung von elektronischen, atomaren und
molekularen Vorga¨ngen in ”Echtzeit” mo¨glich erscheinen. Diese Lichtpulse
begru¨nden das neu entstandene Feld der Attosekundenphysik.
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Struktur der Arbeit
Eine Skizze des kompletten experimentellen Aufbaus, der sowohl den Laser
mit langem Resonator wie auch das spezielle konzipierte Reaktionsmikroskop
beinhaltet, ist in Abb. 1.3 dargestellt. Auf Details dieser Skizze wird in den
jeweiligen Kapiteln eingegangen. Die Struktur dieser Arbeit gliedert sich an-
Abbildung 1.3: Skizze des gesamten experimentellen Aufbaus.
hand dieses Aufbaus und folgt dabei dem Laserlicht von seiner Entstehung
bis zur Ionisation von Atomen.
So bescha¨ftigt sich der erste Teil dieser Arbeit, der die Kapitel zwei bis
vier beinhaltet, mit dem erwa¨hnten Laser mit langem Resonator. Nach theo-
retischen Aspekten im zweiten Kapitel folgt im dritten eine detaillierte Be-




Der zweite Teil dieser Arbeit befasst sich mit Atomen in intensiven Laser-
feldern. Nach einer Abscha¨tzung der Schwellintensita¨t fu¨r die nicht-sequenziel-
le Doppelionisation anhand eines klassischen Models im sechsten Kapitel,
wird auf Einzelheiten des entstandenen Reaktionsmikroskops im siebten Ka-
pitel eingegangen. Erste Ergebnisse dieses Reaktionsmikroskops werden in
Kapitel acht behandelt.
Das Herzstu¨ck des gesamten Aufbaus, der Parabolspiegel innerhalb des
Reaktionsmikroskops, verbindet beide Teile dieser Arbeit. Dabei ermo¨glicht
er die starke Fokussierung der Laserpulse, dies wird in Kapitel fu¨nf erla¨utert,
und erzeugt so die fu¨r die Ionisation no¨tige Intensita¨t. Gleichzeitig ist er
Teil des Spektrometers innerhalb des Reaktionsmikroskops und findet dort





In diesem Kapitel wird auf die theoretischen Grundlagen eines Laser, die zum
Versta¨ndnis der Arbeit notwendig sind, eingegangen.
Der Begriff LASER steht fu¨r die englische Abku¨rzung Light Amplification
by S timulated Emission of Radiation. Eine passende deutsche U¨bersetzung
wa¨re: Lichtversta¨rkung durch stimulierte Strahlungs-Emission, die den Schlu¨s-
selbegriff der stimulierten Lichtemission beinhaltet. Heutzutage versteht man
unter einem Laser einen optischen Resonator, in dem sich, durch das Prinzip
der stimulierten Lichtversta¨rkung, ein resonant u¨berho¨htes Lichtfeld ausbil-
det.
2.1 Resonator
Ein stabiler Laserresonator besteht aus mehreren Spiegeln, deren Eigenschaf-
ten und Anordnung sich so erga¨nzen, dass sich der sogenannte Grundmode
des Laserlichts ausbilden kann. Der Begriff Mode bezieht sich dabei auf die
wellenoptische Ausbreitung des Laserlichtes. Als longitutinale Moden werden
Moden mit unterschiedlicher Frequenz bezeichnet. Transversale Moden geben
die transversale Ausbreitung des Lichtfeldes an. Als Grundmode wird eine
gaußfo¨rmige Verteilung der Intensita¨t in transversaler Richtung bezeichnet.
Eine einfache Beschreibung eines stabilen Resonators bietet der ABCD-
Matrizen-Formalismus, wobei jedes optische Element eines Resonators als
Matrix dargestellt werden kann. Ein einfallender Lichtstrahl mit dem Ab-
stand x und Winkel Φ im Bezug auf die optische Achse wird durch das
9
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Durch einfache Multiplikation der Matrizen der einzelnen Resonatorelemente
erha¨lt man die Gesamtmatrix eines Umlaufs, deren Betrag der Determinante






∣∣∣∣∣ ≤ 1 (2.2)
Dieser Formalismus wird spa¨ter fu¨r die Herleitung der sogenannten Herriott-
Zelle beno¨tig.
2.2 Ratengleichungen
Fu¨r die stimulierte Versta¨rkung im Resonator kommen im Allgemeinen Ga-
se, Flu¨ssigkeiten oder Festko¨rper mit jeweils spezifischen Eigenschaften zum
Einsatz. Fu¨r die Erzeugung von ultrakurzen Laserpulsen erweist sich der mit
Titan dotierte Saphir-Kristall (Ti:Saphir) als hervorragendes Versta¨rkungs-
medium und wird auch in diesem Laser eingesetzt. Ti:Saphir ist ein homogen
verbreitertes Vier-Niveau Lasermedium, dessen Energieschema in Abb. 2.1
skizziert ist. Das Niveau E1 ist das Grundniveau; E2, E3 und E4 sind an-
Abbildung 2.1: Energie-Schema eines 4-Niveau-Lasermediums. R bezeichnet
die Pumprate; τ43, τL und τ21 sind die jeweilige Lebensdauern der Energie-
Niveaus E4,E3 und E2; E1 bezeichnet den Grundzustand.
geregte Niveaus. Durch Pumplichtanregung werden Elektronen vom Grund-
zustand in das Niveau E4 mit der Rate R angehoben. Sie relaxieren ohne
Aussendung von Strahlung u¨ber Sto¨ße am Kristallgitter in das Niveau E3.
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Der U¨bergang von E3 nach E2 ist der eigentliche Laseru¨bergang. Hier gibt das
Elektron seine Energie in Form eines Photons mit der Frequenz ν entweder
stimuliert oder spontan ab. Die Frequenz ergibt sich aus der Energiediffe-
renz zu: hν = E3 − E2, wobei h das planck’sche Wirkungsquantum ist. Der
U¨bergang zwischen E2 und E1 ist wieder nichtstrahlend.
Bei der fu¨r den Laser essentiellen stimulierten Versta¨rkung tritt ein in
das Niveau E3 angeregtes Elektron mit einem schon vorhandenen Photon
der Frequenz ν in Wechselwirkung. Dabei entsteht ein weiteres, ”geklontes”
Photon, welches die gleiche Frequenz ν, Phase und Ausbreitungsrichtung wie
das erste Photon besitzt. Beide Photonen werden als ra¨umlich und zeitlich
koha¨rent bezeichnet. Die Energie hν des zweiten Photons stammt aus der
Relaxation des Elektrons in das Niveau E2. Ein Nettogewinn der stimulier-
ten Versta¨rkung, die Voraussetzung fu¨r eine Laser-Aktivita¨t ist, setzt eine
Inversion der Niveaus E2 und E3 voraus; d.h. es mu¨ssen sich mehr Elektro-
nen im Zustand E3 als im Zustand E2 befinden. Diese Inversion erfordert eine
la¨ngere Verweildauer der Elektronen im Niveau E3 als im Niveaus E2 und
ist in einem idealen Vier-Niveau-System (τ43, τ21 → 0) inha¨rent gegeben. In
realen Laser-Materialien sind die Lebenszeiten der einzelnen Niveaus tempe-
raturabha¨ngig; im Allgemeinen kann aber die Inversion durch eine sta¨rkere
Pumprate erho¨ht werden.
Das dynamische Verhalten zwischen der Inversion und der Leistung eines
Lasers wird durch die Ratengleichungen beschrieben. An dieser Stelle wird












= 2(g − l) P
TR
(2.4)
Die erste Gleichung (2.3) beschreibt die zeitliche A¨nderung des mit g bezeich-
neten Gewinns pro Umlauf, der den Grad der Inversion widerspiegelt. g0 ist
der Kleinsignalgewinn, er ist direkt proportional zur Pumprate R. Die zweite
Gleichung (2.4) gibt die zeitliche A¨nderung der Laserleistung P wieder; l steht
fu¨r die Verluste des Lasers, wobei der gro¨ßte Teil durch einen teildurchla¨ssigen
Auskoppelspiegel gewollt entsteht. Die Umlaufdauer der Lichtwelle im Laser
wird mit TR bezeichnet; τL ist die Lebensdauer des Laser-Niveaus E3 und Psat
die Sa¨ttigungsleistung. Diese Darstellung ist weit vereinfacht und beschra¨nkt
sich auf die wichtigsten Prozesse im Laser; trotzdem ist das Gleichungssystem
wegen seiner Nichtlinearita¨t nicht analytisch lo¨sbar.
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2.2.1 Stationa¨rer Laserbetrieb
Um einen Einblick zu bekommen, betrachtet man die stationa¨re Situation
( d
dT
= 0). In diesem Fall besagt Gl. (2.4), dass entweder keine Leistung
vorhanden ist (P = 0) oder der Gewinn gerade dem Verlust entspricht (gs =








= Psat(r − 1) (2.5)
Die Laser-Leistung steigt also linear mit dem Kleinsignalgewinn g0 und damit
mit der Pumprate R an. Ist g0 < gs, ergibt sich eine negative Leistung.
Diese unphysikalische Lo¨sung wird durch die Lo¨sung P = 0 aus Gl. (2.4)
ersetzt. Fu¨r g0 = gs ist die Laserschwelle erreicht, fu¨r alle g0 > gs emittiert
der Laser Lichtstrahlung der Leistung P . Dies motiviert die Einfu¨hrung des
Pumpparameters r = g0/gs = 1 + P/Psat; er gibt an wie oft der Laser u¨ber






(gr − g0) (2.6)
Schaltet man nun schlagartig den Kleinsignalgewinn aus (g0 = 0, fu¨r T >
0), so ergibt sich unter der Na¨herung, dass fu¨r eine kleine Zeitdauer (die klein












wobei gs der stationa¨re Gewinn vor dem Ausschalten von g0 ist. Der Gewinn





Diese Zeitkonstante wird stimulierte Lebensdauer genannt und bestimmt
die Zerfallsrate der Inversion. Sie beinhaltet auch den Zerfall durch spontane
Emission, dies erkennt man leicht, betrachtet man die stimulierte Lebensdau-
er fu¨r den Fall einer nicht vorhandenen Leistung P , wobei sich dann r zu eins
ergibt. Neben der stimulierten und spontanen Emission gibt es noch einen
weiteren fu¨r diese Arbeit wichtigen Zerfallsprozess aus dem Energieniveau














Wie man aus dieser Beziehung leicht erkennt spielt die nichtstrahlende Re-
kombination eine gro¨ßere Rolle, je kleiner der Pumpparameter r ist. Auf diese
Erkenntnisse wird in einem spa¨teren Abschnitt 3.3.2 zuru¨ckgegriffen.
2.3 Ultrakurze Laserpulse
Bisher wurde der Laseru¨bergang E3 −E2 als monoenergetisch angenommen,
d.h. die Laserstrahlung besitzt eine feste, monochromatische Frequenz ν.
Betrachtet man nun ultrakurze Lichtpulse, so kommt die Heisenberg’sche
Unscha¨rferelation (∆t∆E > ~) zum Tragen, die Laserstrahlung wird poly-
chromatisch. Daraus ergibt sich eine Relation zwischen der Zeitdauer ∆t und
der Frequenzbandbreite ∆ν, das sogenannte Zeitdauer-Bandbreite-Produkt:
∆t ·∆ν > 2pi oder ∆t ·∆ω > 1,
wobei ω = 2piν die Kreisfrequenz ist. Zudem beno¨tigt man ein Lasermedi-
um, was eine gewisse Gewinnbandbreite aufweist. Ti:Saphir mit einer Ge-
winnbandbreite von ∆ω = 100 THz ist das Lasermaterial mit der gro¨ßen
Gewinnbandbreite, das man heutzutage kennt.
2.3.1 Dispersion
Propagiert ein ultrakurzer Laserpuls durch ein Medium der Strecke z (Luft,





wobei c0 die Vakuumlichtgeschwindigkeit und n(ω) der Brechungsindex des
Mediums ist. Dieser besitzt eine Abha¨ngigkeit von der Frequenz des Lichts.
Somit erfa¨hrt ein ultrakurzer Laserpuls eine zeitliche Verbreiterung, da Licht-
wellen des Laserpulses mit unterschiedlichen Frequenzen eine immer gro¨ßer
werdende Zeitdifferenz aufweisen.
Fu¨r die formale Beschreibung dieser dispersiven Verbreiterung fu¨hrt man
eine normierte, komplexwertige Amplitude A ein, deren Betragsquadrat ge-
rade der Leistung entspricht (P = |A|2). Dividiert man A durch die Quadrat-
wurzel des Wellenwiderstands, so erha¨lt man die Einhu¨llende des elektrischen
13
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Feldes. Die durch Dispersion hervorgerufene Phasenverschiebung der einzel-





hierbei ist ı die imagina¨re Einheit und A˜(0, ω) die spektrale Amplitude. Sie
ergibt sich aus der Fourier-Transformation von A(0, t), wobei hier nur das
Basisband betrachtet wird. Φ(z, ω) wird als spektrale Phase bezeichnet, die
man um die Zentralfrequenz ω0 entwickelt:


























(ω − ω0)4 + . . .(2.11)
Der konstante Anteil Φ0 bewirkt eine Phase zwischen dem mit e
ıωt oszil-
lierenden elektrischen Feld und der Einhu¨llenden A(z, t); er hat also keinen
Einfluss auf die spektrale Verbreiterung durch Dispersion, erlangt aber bei
sehr kurzen Pulsen, die eine Pulsdauer im Bereich der Periodendauer des elek-
trischen Feldes aufweisen, eine entscheidende Rolle und wird dann als Tra¨ger-
Einhu¨llende-Phase bezeichnet (ΦCEO Carrier-Envelope-Offset-Phase). k0 ist





wirkt nach dem Verschiebungssatz der Fourier-Transformation lediglich eine
Verzo¨gerung von A(z, t) und tra¨gt somit auch nicht zur Verbreiterung bei.
Dieser lineare Anteil wird im folgenden als GD (engl.: Group Delay) bezeich-
net. Der quadratische Anteil der Entwicklung wird GDD (engl.: Group Delay
D ispersion) genannt und bewirkt, wie auch alle weiteren Terme, eine disper-
sive Verbreiterung des Pulses. Fu¨r diese Arbeit ist noch der kubische und
quartische Term von Bedeutung. Sie werden als TOD (engl.: Third Order
D ispersion) und FOD (engl.: Forth Order D ispersion) bezeichnet.
2.3.2 Mastergleichung
Fu¨r die Beschreibung eines Lasers, der ultrakurze Pulse emittiert, ist die
Ratengleichung (2.4) nicht geeignet, da sie eine Leistung beschreibt, deren
ku¨rzeste Zeitkonstante die des Lasermediums ist. Mit Hilfe der oben ein-
gefu¨hrten Amplitude A la¨sst sich Gl. (2.4) unter Beru¨cksichtigung nichtlinea-
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Hierbei beschreibt der Term q0/(1 + |A|2/PAsat) einen schnellen, sa¨ttigbaren
Absorber, der fu¨r die Erzeugung ultrakurzer Pulse unabdingbar ist. q0 wird
als Absorberhub bezeichnet, PAsat ist die Sa¨ttigungsleistung des Absorbers.
Die begrenzte Gewinnbandbreite des Lasermediums wird durch Ωg beschrie-




TR|A|2 wird dem nichtlinearen Prozess der Selbstphasenmodu-
lation (SPM) Rechnung getragen, wobei λ0 die Zentralwellenla¨nge des Licht-
pulses ist; nI2 stellt den intensita¨tsabha¨nigen Teil des Brechungsindexes und
Aeff die effektive Modenfla¨che im nichtlinearen Medium dar. Die partielle
Ableitung ∂
∂T
bezieht sich nur auf Zeitkonstanten die gro¨ßer als die Umlauf-
dauer TR sind und entspricht der Ableitung
d
dT
in Gl. (2.4). Hingegen bezieht
sich die partielle Ableitung ∂
∂t
auf zeitliche Vera¨nderungen die wesentlich klei-
ner als die Umlaufdauer sind. Da diese Gleichung die komplexe Amplitude A
beschreibt fehlt der Faktor 2 vor dem Gewinn g und Verslust l im Vergleich
zu Gl. (2.4), die die Leistung P beschreibt.
Mit der Mastergleichung (2.12) wird also die zeitliche Entwicklung eines
Laserpulses in zwei Zeitgro¨ßen aufgeteilt. Zum einen werden Zeiten, die von
der Gro¨ße der Umlaufdauer TR sind mit Hilfe der Variablen T beschrieben,
zum anderen wird die zeitliche A¨nderung der momentanen Leistung, die von
der Gro¨ße der Pulsdauer ist, mit der Variablen t beschrieben.
2.3.3 Moden-Kopplung
Der Begriff der Moden-Kopplung entstammt einer Beschreibung im Fre-
quenzbereich. Es werden sehr viele longitudinale Moden eines Lasers mitein-
ander verkoppelt, d.h. sie besitzen eine feste Phasenbeziehung untereinander.
Durch Superpostiton all dieser Moden entsteht ein ultrakurzer Laserpuls. Die
Moden-Kopplung wird in der Mastergleichung im Zeitbereich beschrieben.
Fu¨r eine weiterfu¨hrende U¨bersicht sei auf [Ipp94] verwiesen.
Vernachla¨ssigt man Sa¨ttigungseffekte des Gewinns wa¨hrend eines Pulses,
so ergibt sich fu¨r eine konstante Pumprate wieder ein stationa¨rer Zustand.
Fu¨r den Fall einer Ausgangsleistung, die ungleich Null ist, ergab die Ra-
tengl. (2.4) einen Gewinn, der genau dem Verlust entspricht (gs− l = 0). Fu¨r
diese Situation macht die Mastergleichung (2.12) weitere Aussagen u¨ber die
Entwicklung ultrakurzer Pulse. Hier mu¨ssen sich der Gewinn g, der Verlust l,
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der Einfluss des Absorbers und die Bandpassfilterung des Gewinnmediums,
sowie die dispersive Verbreiterung und die SPM gegenseitig kompensieren.
Mit Hilfe einer Entwicklung des Absorbereinflusses (q(t) ≈ q0−|A|2/PAsat,
fu¨r P  PAsat) kann man eine analytische Lo¨sung der Mastergleichung an-
geben [Hau91], die zur einem sogenannten solita¨ren Laserpuls
A(t) = A0sech(t/τ), (2.13)
mit der Pulsdauer τ und der Pulsspitzenleistung |A0|2 fu¨hrt. Wobei in der
Mastergleichung keine diskrete optische Elemente im Laserresonator, son-
dern deren homogene Verteilung, angenommen wird. Abgesehen von dieser
Na¨herung ko¨nnen weitere Effekte im Allgemeinen nicht mehr analytisch be-
schrieben werden. Fu¨r diesen Fall muss die Mastergleichung mit numerischen
Verfahren gelo¨st werden, hierfu¨r wird meist die Split-Step-Fourier Methode
eingesetzt [Mor01, Che99].
2.3.4 Moden-Kopplung in einem Laser mit langem Re-
sonator
Die gro¨ßte Limitation bei der Moden-Kopplung eines Lasers mit langem Re-
sonator ist die, mit zunehmender Pulsspitzenleistung gro¨ßer werdende Nicht-
linearita¨t der SPM. Sie kann ab einem bestimmten Betrag nicht mehr durch
negative Dispersion ausgeglichen werden. Daraus ergeben sich Instabilita¨ten,
die zu einem Aufbrechen des Pulses fu¨hren. Es entstehen Mehrfachpulse, die
nur noch ein Bruchteil der gewu¨nschten Pulsspitzenleistung aufweisen.
Um diese Limitation zu umgehen, betreibt man den Laser mit einer po-
sitiven Gesamtdispersion. Der Laserpuls weist im Resonator eine erhebli-
che dispersive Verbreiterung auf, die die Pulsspitzenleistung und damit die
erzeugte SPM erheblich reduziert. Experimentell erzielte Ergebnisse weisen
keine solita¨re Pulsform auf, obwohl dies durch die analytische Lo¨sung der
Gl. (2.13) mo¨glich sein sollte.
Fu¨r die Beschreibung der Moden-Kopplung im Fall der positiven Gesamt-
dispersion muss die Mastergleichung durch Terme ho¨herer Ordnung, sowohl
der Dispersion also auch der SPM erweitert werden. Eine analytische Be-
schreibung ist hier nicht mehr mo¨glich. Ergebnisse einer numerischen Simu-
lation finden sich in [Kal05] wieder.





In diesem Kapitel soll eine U¨bersicht u¨ber den Laseraufbau gegeben werden,
wobei auf eine chronologische Beschreibung verzichtet und nur der aktuelle
Stand des Aufbaus wiedergegeben wird. Weitere Details hierzu sind auch in
[Dew03] und [Sie05] zu finden.
3.1 Laseraufbau
In Abbildung 3.1 ist eine schematische Darstellung des Laseraufbaus gezeigt.
Auf den Pumplaser, die Herriot-Zelle sowie die Kristall Ku¨hlung wird in ge-
trennten Abschnitten eingegangen. Der gru¨ne Laserstrahl des Pumplasers mit
einer Wellenla¨nge von 515 nm und einer Leistung von 15 W wird mit einer
achromatischen Linse durch einen Faltungsspiegel hindurch in den Laserkris-
tall fokussiert. Um den 2,3 mm dicken und auf -45◦C geku¨hlten Ti:Saphir
Kristall baut sich der Laserresonator auf. Die beiden Faltungsspiegel mit
einem Kru¨mmungsradius (ROC engl. Radius O f Curvature) von 100 mm
fokussieren die Lasermode ebenfalls in den Kristall. Die Anordnung der Fal-
tungsspiegel, des Kristalls und der Fokussierlinse wurde fu¨r die Kerrlinsen-
Modenkopplung optimiert [Mor01]. Im unteren Teil des linearen Resonators
befindet sich eine 0,75 mm dicke Glasplatte zur Dispersionskompensation
und ein Auskoppelspiegel (AK) als Endspiegel. Er koppelt 30% der Leistung,
die sich im Resonator befindet, aus. Die gesamte Verla¨ngerung des Resona-
tors befindet sich im oberen Teil. Ein Planspiegel lenkt den Laserstrahl durch
ein 1 mm dickes Brewster-Fenster in eine Vakuumkammer. In dieser befin-
det sich die Herriot-Zelle, die den Strahl mehrere Male zwischen zwei 2 Zoll
großen Spiegeln mit ROC=5 m und ROC=4 m hin und her reflektiert. Da
ihr Abstand von 2,7 m nicht in die Vakuumkammer passt, wird die ganze
Anordnung mit einem Planspiegel nochmals gefaltet (gestrichelter Planspie-
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Abbildung 3.1: Aufbauskizze des Lasers. Der gru¨ne Pumplaserstrahl wird mit
einer Linse in den Ti:Saphir Kristall fokussiert. Die gru¨nen Resonatorspie-
gel sind HR-Spiegel, die violetten DCMs. Der jeweilige Kru¨mmungsradius
(ROC) ist neben den Spiegeln angegeben. Der Auskoppelspiegel (AK) be-
findet sich rechts unten. Am anderen Ende des Resonators befindet sich ein
SESAM. Die evakuierte Herriot-Zelle ist durch ein Brewster-Fenster vom
u¨brigen Resonator getrennt.
gel). Die Ein- und Auskopplung in die Herriot-Zelle, welche in Abschnitt 3.4
detailliert beschrieben wird, erfolgt u¨ber zwei 1/4 Zoll große Planspiegel. Am
Ende der Herriot-Zelle fokussiert ein Spiegel mit ROC=1 m die Lasermode
auf einen SESAM (Semiconductor Saturable AbsorberM irror). Dieser dient,
neben der Kerrlinse, als zusa¨tzlicher Absorber und ermo¨glicht einen stabilen
modengekoppelten Betrieb und einen einfachen Start der Modenkopplung.
Die hellgru¨nen Resonatorspiegel sind HR-Spiegel (engl. H igh Reflector) mit
einer Zentralwellenla¨nge von 800 nm und einer Bandbreite von 120 nm. Im
Gegensatz dazu sind die violetten Resonatorspiegel DCM s (engl. D ispersion
Chirped M irror), die einen Betrag an negativer Dispersion pro Reflektion
verursachen. Die hellvioletten DCMs sind vom Typ ”Herriot”, der dunkel-
violette vor dem Brewster-Fenster vom Typ ”MIT”.
3.1.1 Interne Dispersion
Wie bereits im Abschnitt 2.3.4 erla¨uter wurde, wird der Resonator mit einer
leicht positiven Gesamtdispersion betrieben. Um die Anzahl der Reflektio-
nen auf DCMs gering zu halten, wird der Strahlengang in der Herriot-Zelle
mit einer Vakuumkammer versehen. Die technische Realisierung wird in Ab-
schnitt 3.4.1 erla¨utert. Betreibt man die Herriot-Zelle unter Atmospha¨ren-
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druck, so summiert sich deren Dispersion auf Grund von Umgebungsluft zu
1600 fs2. Durch das Evakuieren der Zelle auf eine Druck von 1 mbar redu-
ziert sich der Wert auf ca. 2 fs2 und kann somit vernachla¨ssigt werden. Die
verbleibende Dispersion des Kristalls und der Glasplatten u¨bersteigen jedoch
den Betrag an beno¨tigter positiver Dispersion. Dies macht den Einsatz der
DCMs mit negativer Dispersion no¨tig, deren GDD in Abb. 3.2 dargestellt
ist. Neben den Designdaten sind auch jeweils zwei Messungen dargestellt,
Abbildung 3.2: GDD der DCMs. Linkes Bild ”Herriot” DCM, rechtes Bild
”MIT” DCM. Design Daten (schwarz), WIDE Messung [Dra04] (rot) , diview
Messung ([Dew03] fu¨r ”Herriot”) (gru¨n).
wobei im folgenden die Messdaten der WIDE Messung herangezogen werden
[Dra04].
In der Abb. 3.3 ist die Dispersion zweiter Ordnung eines Resonator-
umlaufs dargestellt. Der linke Graph zeigt die GDD der Resonatorelemen-
te mit signifikantem Anteil (vier ”Herriot” DCM- und zwei ”MIT” DCM-
Reflektionen, sowie 5,3 mm Saphir, 4,35 mm Quarzglas und 2 m Luft)1. Im
rechten Graph ist die Gesamtdispersion pro Umlauf dargestellt. Der Einfluss
der HR Spiegel kann dabei vernachla¨ssigt werden. Die GDD ist durch die
dicke der Glasplatte vor dem Auskoppelspiegel fu¨r ein maximal breites op-
tisches Spektrum optimiert. Bei dem Gesamtverlauf der GDD in Abb. 3.3
fa¨llt die positive Dispersion dritter Ordnung (TOD) auf, die sich aus der
negativen Steigung der Kurve ergibt. Die Folge dieser suboptimalen Disper-
sionsverteilung ist ein asymmetrisches, optisches Spektrum der ultrakurzen
Laserpulse (siehe Abb. 4.3) [Kal05]. Durch den Einsatz des ”MIT” DCMs
wurde ein stabiler Pulsbetrieb bei einem breiten Spektrum erzielt. Dies kann
1Die Dispersion der verschiedenen Materialien ist hier wie im Folgenden aus den
Sellmeier-Koeffizienten der Hersteller berechnet.
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Abbildung 3.3: Resonator interne GDD pro Umlauf. Linkes Bild: Resona-
torelemente mit signifikantem Anteil: 5,4 mm Ti:Saphir (gru¨n), 4,25 mm
Quarzglas (blau), 2 m Luft (hellblau), 2 Reflektionen ”MIT” DMC (rot),
4 Reflektionen ”Herriot DMC (violett). Rechtes Bild: Gesamtdispersion des
Resonators.
auf eine besser angepasste Dispersion vierter Ordnung (FOD) zuru¨ckgefu¨hrt
werden [Kal05].
3.2 Pumplaser
Als Pumplichtquelle kommt ein kommerzieller Yb:YAG Laser der Firma ELS
zum Einsatz. Dabei ist das Lasermedium, dessen Emissionsmaximum bei
1030 nm liegt, als du¨nne Scheibe auf einen wa¨rmeleitenden Spiegel aufge-
bracht. Dieses neue Laserkonzept u¨berwindet bisherige Leistungslimitatio-
nen. Der Laser ist als Ringresonator aufgebaut, dessen resonatorinterne Leis-
tung durch einen nichtlinearen LBO Kristall frequenzverdoppelt und dadurch
ausgekoppelt wird. Bei hinreichend guter Justage besitzt der ausgekoppelte
Strahl von 515 nm eine gute Strahlqualita¨t von M2 < 1, 1. Das breitban-
dige Lasermaterial Yb:YAG macht weitere resonatorinterne Filter zur Fre-
quenzstabilisierung no¨tig. Fu¨r diesen Zeck werden zwei Filter eingesetzt, ein
breitbandiges Lyot-Filter und ein schmalbandiges Etalon, dessen Filtermaxi-
ma sich periodisch in den Etalonmoden wiederholen. Fu¨r einen Betrieb mit
Nennleistung mu¨ssen beide Filter aufeinander abgestimmt werden. Bedau-
ernswerterweise wird durch unzureichende Temperaturstabilita¨t, vor allem
des Etalons, die Justage hin und wieder zersto¨rt. Fu¨r einen unidirektionalen
Betrieb des Ringlasers war anfa¨nglich eine optische Diode vorgesehen, deren
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thermische Linse aber eine hinreichend gute Strahlqualita¨t zunichte machte.
Die voru¨bergehende Lo¨sung, eine Richtung durch Ru¨ckkopplung zu unter-
dru¨cken, erho¨hte das Rauschen der Ausgangsleistung. Der Laser wird nun im
bidirektionalen Betrieb betrieben, und es stehen somit zwei Ausga¨nge mit
jeweils 15 W Ausgangsleistung zur Verfu¨gung.
Ein stabiler Betrieb des Lasers u¨ber mehrere Tage ist nur selten gewa¨hr-
leistet, womit eine Nachjustage no¨tig ist. Hinsichtlich der Stabilita¨t ist diese
Pumplichtquelle noch nicht mit anderen kommerziellen Lasern vergleichbar.
3.3 Kristallku¨hlung
Eine besondere Herausforderung wa¨hrend des Laseraufbaus stellte die Ku¨hl-
ung des Ti:Saphir Kristalls dar. Die physikalischen Gru¨nde fu¨r die Notwen-
digkeit einer verbesserten Ku¨hlung werden im Folgenden aufgezeigt, danach
wird die technische Realisierung beschrieben.
Wie in jedem laseraktiven Material wird in Ti:Saphir wa¨hrend des Pump-
vorgangs Wa¨rme deponiert. Dies geschieht z.B. durch die in Abschnitt 2.2
erla¨uterten phononischen U¨berga¨nge zwischen den Energieniveaus E4 und E3
sowie E2 und E1 (siehe Abb. 2.1). Diese Wa¨rme wird durch a¨ußere Ku¨hlung
abtransportiert; es stellt sich ein thermisches Gleichgewicht ein. Eine be-
sondere Eigenschaft des Saphir-Kristalls ist seine Wa¨rmeleitfa¨higkeit, welche
mit abnehmender Temperatur stark zunimmt; sie ist in Abb. 3.4 dargestellt.
Wird die a¨ußere Ku¨hltemperatur abgesenkt, bewirkt diese Eigenschaft ein
u¨berproportionales Absinken der Temperatur im Kristall.
Fu¨r Ti:Saphir Oszillatoren, die mit maximal 10 W bei einer Wellenla¨nge
von 532 nm gepumpt werden, ist eine Wasserku¨hlung mit einer Ku¨hltempe-
ratur von ca. 14◦C fu¨r einen stabilen und effektiven Laserbetrieb ausreichend.
Fu¨r den hier beschriebenen Laser zeigte sich jedoch, dass der Laserkristall
durch eine solche Ku¨hlung viel zu heiss wurde, dessen Folge ein instabiler
Laserbetrieb war. Diese Instabilita¨t kann jedoch mit einem absenken der
a¨usseren Ku¨hltemperatur entgegen gewirkt werden.
3.3.1 Einfluss der Pumpwellenla¨nge
Der oben beschriebene Pumplaser hat im Vergleich zu gewo¨hnlich eingesetz-
ten Pumplichtquellen eine etwas ku¨rzere Wellenla¨nge von 514 nm. Wie man
an dem Absorptionsspektrum in Abb. 3.5 sieht, bewirkt diese eine gro¨ßere
Absorption und damit eine Erho¨hung des zur Verfu¨gung stehenden Gewinns.
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Abbildung 3.4: Wa¨rmeleitfa¨higkeit von Ti:Saphir als Funktion der Tempera-
tur [SG04].
Das Emissionsspektrum des vorliegenden Kristalls ist im Vergleich zu
Abb. 3.5 zu la¨ngeren Wellenla¨ngen verschoben. Die Zentralwellenla¨nge des
erzeugten Spektrums befindet sich bei λL = 804 nm. Der Quantendefekt, er
berechnet sich aus der Photonenenergie der emittierten Laserstrahlung und







= 0, 64 (3.1)
Es werden also maximal 64% der absorbierten Pumpleistung in Laserstrah-
lung umgewandelt, die verbleibenden 36% werden als Wa¨rmeleistung im
Kristall deponiert. Die eingesetzte Pumpwellenla¨nge von 515 nm erho¨ht den
Wa¨rmeeintrag dabei um 9% im Vergleich zu einer Pumpwellenla¨nge von
532 nm.
3.3.2 Nichtstrahlende U¨berga¨nge
Wie bereits in Abschnitt 2.2 beschrieben, gibt es neben den U¨berga¨ngen
der Niveaus E4 nach E3 und E2 nach E1 noch einen weiteren phononi-
schen U¨bergang. Die nichtstrahlende Rekombination aus dem Laserniveau
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Abbildung 3.5: Absorptions- und Emissionsspektrum von Ti:Saphir aus
[Sve98]
E3 mit der Lebensdauer τns. Diese Lebensdauer zeigt eine starke Temperatu-
rabha¨ngigkeit und tritt bei zunehmender Temperatur mit dem strahlenden
U¨bergang in Konkurrenz. Die daraus resultierende Temperaturabha¨ngigkeit
der Lebensdauer des Laseru¨bergangs τL ist in Abb. 3.6 gezeigt.
Einen Einblick in das Verha¨ltnis von strahlender zu nichtstrahlender Re-
kombination gewinnt man mit einer einfachen Ratenbilanz. Dabei ist die Rate
der strahlenden bzw. nichtstrahlenden Rekombination (RL, bzw. Rns) umge-
kehrt proportional zu deren Lebensdauer. Unter Verwendung von Gl. (2.8)










Um dieses Verha¨ltnis mit messbaren Gro¨ßen zu quantifizieren, ersetzt man
die Rate der nichtstrahlenden U¨berga¨ngen Rns durch die Differenz zwischen
der Pumprate R und der emittierten Photonenrate RL. Jede dieser Raten















λpumpPabs − λLαPL (3.3)
Dabei ist Pabs die absorbierte Pumpleistung und PL die emittierte Laserleis-
tung. Mit dem Faktor α = 1, 05 werden zusa¨tzliche interne Verluste, wie
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Abbildung 3.6: Temperaturabha¨ngigkeit der Lebensdauer τL des Laserni-
veaus [Alb86].
z.B. Verluste an Spiegeln, Brewster Fla¨chen und im besonderen Maße der
Absorberverlust des SESAMs, abgescha¨tzt.
Fu¨r einen optimalen Laserbetrieb ergibt sich dieses Verha¨ltnis zu eins.
Auf jedes emittierte Photon wa¨hrend des Laserbetriebs ereignet sich also ein
nichtstrahlender U¨bergang. Dieses Verha¨ltnis ko¨nnte durch eine ku¨rzere sti-
mulierte Lebensdauer, die einer Erho¨hung des Pumpparameter r entspricht,
unter Verwendung einer geringeren Auskoppelrate, zu Gunsten der strah-
lenden Rekombination wesentlich verbessert werden (siehe Gl. (3.2)). Die
dadurch erho¨hte resonatorinterne Leistung fu¨hrt jedoch zu einem instabilen
Laserbetrieb oder zu Pulsen mit geringerer Pulsspitzenleistung.
Mit Hilfe einer a¨hnlichen Abscha¨tzung und unter zur Hilfenahme der
Messergebnisse aus Abb. 3.6 kann man eine Temperatur von 130◦C im Fokus
des Kristalls angeben [Sie05].
Zusammenfassend fu¨hren drei Hauptgru¨nde zu einer starken Erwa¨rmung
des Ti:Saphir Kristalls:
• Die verringerte Quanteneffizienz durch die Pumpwellenla¨nge von 515 nm.
• Die hohe Pumpleistung von 15 W.
• Der geringe Pumpparameter des Lasers.
Aus diesen U¨berlegungen erkennt man die Wichtigkeit einer effektiven




Ausgangspunkt der Ku¨hlung ist ein Durchflussku¨hler, dessen Ku¨hlflu¨ssigkeit
(ein spezielles Silizium-O¨l) eine Temperatur von−30◦C hat. Diese Ku¨hlflu¨ssig-
keit besitzt auch bei tiefen Temperaturen eine geringe Viskosita¨t und wird
durch eine Basisplatte, die als Wa¨rmetauscher fungiert, gespu¨lt. Eine sche-
matische Zeichnung der Kristallhalterung ist in Abb. 3.7 gezeigt. Der ge-
Abbildung 3.7: Skizze der Kristallhalterung.
samte Kristallhalter ist auf einer Kunststoffhalterung angebracht, die einen
mo¨glichst kleinen thermischen Kontakt zur Umgebung hat. Die Isolierung des
Halters und der Ku¨hlmittelschla¨uche verhindert einen zusa¨tzlichen Wa¨rme-
eintrag. Zwischen der eigentlichen Kristallhalterung und der Basisplatte be-
findet sich ein Peltier-Element zur aktiven Ku¨hlung. Direkt unter dem Kris-
tall ist ein PT-100-Widerstand zur Temperaturmessung angebracht, mit des-
sen Hilfe die Ku¨hlleistung des Peltier-Elements geregelt wird. Um eine gute
Wa¨rmeleitfa¨higkeit herzustellen, befindet sich zwischen dem Kristall und dem
Kristallhalter eine Indiumfolie; die Oberfla¨chen des Peltier-Elements sind mit
einem speziellen Kontaktfett behandelt. Sowohl die Basisplatte also auch der
Kristallhalter sind fu¨r eine gute Wa¨rmeleitfa¨higkeit aus Kupfer gefertigt.
Im Laserbetrieb reicht die vom Hersteller angegebene Ku¨hlleistung des
Durchflussku¨hlers von 60 W gerade aus um, mit Hilfe des Peltier-Elements
eine Temperatur von -45◦C am Kristallhalter zu erzeugen. Um bei dieser
Temperatur Eisbildung zu verhindern, ist der Kristallhalter mit einer Abde-
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ckung umgeben, die mit Trockenluft durchspu¨hlt wird. Zusa¨tzlich befindet
sich der Laser in einem Geha¨use in dem eine Trockenatmospha¨re herrscht.
3.4 Herriot-Zelle
Die Herriot-Zelle bildet den Großteil des langen Resonators und ist sche-
matisch in Abb. 3.8 dargestellt. Sie besteht aus zwei kleinen Ein- (ES) und
Auskoppelspiegeln (AS) sowie zwei 2 Zoll großen, konkaven Herriot-Spiegeln
M1 und M2 mit den Kru¨mmungsradien R1 und R2. Die Haupteigenschaft der
Abbildung 3.8: Schematische Darstellung der Spiegelanordnung der Herriot-
Zelle. Herriot Spiegel M1 und M2 mit den Kru¨mmungsradien R1 und R2;
Einkoppel- (ES) und Auskoppelspiegel (AS).
Herriot-Zelle besteht in der identischen Abbildung des Eingangstrahls in den
Ausgangstrahl. D.h. die Strahleigenschaften des Ein- und Ausgangstrahls,
der Strahldurchmesser und die Kru¨mmung der Wellenfront sind identisch
[Her64]. Dies ermo¨glicht die Verla¨ngerung des Resonators ohne die Vera¨nder-
ung des transversalen Lasermodes. Die Herriot-Zelle kann somit fu¨r die La-
sergeometrie als Planspiegel verstanden werden, der mit einer Totzeit, die von
der Gesamtla¨nge der Herriot-Zelle abha¨ngt, den Laserstrahl reflektiert. Diese
Eigenschaft der Einheitstransformation ergibt sich fu¨r spezielle Absta¨nde d,
die von den Kru¨mmungsradien R1 und R2 abha¨ngig sind.
Zur Berechnung von d beschreibt man einen Durchgang durch die Herriot-
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Die Eigenwerte von M berechnen sich anhand des charakteristischen Poly-
noms:
|M − λI| = λ2 − 2mλ+ 1 = 0 (3.5)
Wobei fu¨r m gilt:













m = cos 2ϕ, (3.7)
so ergeben sich die Eigenwerte aus Gl. (3.5) zu:
λ1,2 = cos 2ϕ±
√
cos2 2ϕ− 1 = cos 2ϕ± ı sin 2ϕ = e±ı2ϕ (3.8)
Ein Durchgang durch die Herriot-Zelle bewirkt somit eine Drehung des Strahls
um den Winkel 2ϕ in der komplexen x+ıy Ebene (siehe Abb. 3.8). Da der Be-
trag der Eigenwerte gleich eins ist, a¨ndert sich der Abstand zur Spiegelachse
nicht; der Strahl la¨uft auf einem Kreis um.
Mit Hilfe der Gl. (3.6) und der Definition (3.7) erha¨lt man in Abha¨ngigkeit









2 + 2R1R2 cos 2ϕ (3.9)
Ergibt sich nach ν Durchga¨ngen durch die Herriot-Zelle die negative Ein-
heitsmatrix (M ν = −I), so kann der Strahl, wie in Abb. 3.8 skizziert, ge-
genu¨ber der Einkoppelstelle wieder ausgekoppelt werden, und die Herriot-
Zelle besitzt die oben beschriebene Eigenschaft der Einheitstransformation.
Um diese Forderung zu erfu¨llen, muss die Summe der Drehungen um den
Winkel 2ϕ nach ν Durchga¨ngen genau pi betragen. Dabei besteht auch die
Mo¨glichkeit, dass sich der Strahl mehrere Male um die Spiegelachse dreht.
Es gilt also:
2ϕν = µpi (3.10)
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Wobei die ganze Zahl µ die Anzahl der Umdrehungen um die Spiegelachse
wiedergibt und ungerade sein muss. Damit der Strahl nicht mehrere Male auf
demselben Weg in der Herriot-Zelle umla¨uft, was experimentell nicht mo¨glich
ist, ist an µ eine Bedingung geknu¨pft:
• µ darf keinen gemeinsamen Primfaktor mit ν haben.
Fu¨r alle Zahlen ν und µ, die diese Bedingung erfu¨llen gibt es zwei Absta¨nde














Fu¨r den Spezialfall gleicher Kru¨mmungsradien (R1 = R2 = R) ergibt sich
der Abstand d unter Zuhilfenahme der Identita¨t cos 2α = cos2 α− sin2 α und
cos2 α+ sin2 α = 1 zu:





In diesem Fall halbiert sich die Anzahl der mo¨glichen Spiegelkonfiguratio-
nen. Der Einsatz von Spiegeln mit unterschiedlichen Kru¨mmungsradien hat
somit den Vorteil einer gro¨ßeren Auswahl an Resonatorla¨ngen und somit ei-
ner gro¨ßeren Auswahl an Pulswiederholraten.
Der Abstand der Herriot-Spiegel aus Gl. (3.11) kann auch geometrisch





2 + 2R1R2 cos 2ϕ la¨sst sich als
Seitenhalbierende eines Dreiecks, mit den Seiten R1 und R2 die den Winkel
2ϕ einschliessen, interpretieren. Dieses Dreieck ist in Abb. 3.9 gezeigt; der
Abstand d ergibt sich somit zu:
d = R± s (3.13)
Dabei ist R der Mittelwert der Radien R1 und R2; mit s wird die Seitenhal-
bierende bezeichnet.
In der Tabelle 3.1 sind alle mo¨glichen Konfigurationen der Herriot-Zelle
fu¨r ν = 1, 2, . . . , 10 aufgefu¨hrt. Dabei sind die im Laser verwendeten Kru¨m-
mungsradien der Herriot-Spiegel von R1 = 5 m und R2 = 4 m zugrunde
gelegt. d− ist der Abstand, welcher sich aus dem negativen Vorzeichen der
Wurzel in Gl. (3.11) ergibt, analoges gilt fu¨r d+. Aus der Gesamtla¨nge der
Herriot-Zelle (2 · 2 · ν · d) kann die Pulswiederholrate einer Konfiguration ab-
gescha¨tzt werden, wobei die tatsa¨chliche Wiederholrate aufgrund zusa¨tzlicher
Resonatorstecke ein wenig kleiner ausfa¨llt. Diese Abscha¨tzung der Pulswie-
derholrate ist in Spalte fu¨nf fu¨r d− und in Spalte sechs fu¨r d+ wiedergegeben.
28
3.4 Herriot-Zelle
Abbildung 3.9: Grafische Darstellung der Gl. (3.11). s bezeichnet die Seiten-
halbierende.
ν µ d− (m) d+ (m) frep,d− (MHz) frep,d+ (MHz) Anzahl Refl.
2 1 1.2984 7.7016 28.881 4.869 16
3 1 0.5949 8.4051 42.026 2.974 24
4 1 0.3381 8.6619 55.450 2.165 32
4 3 2.7170 6.2830 6.901 2.984 32
5 1 0.2175 8.7825 68.979 1.708 40
5 3 1.8242 7.1758 8.223 2.090 40
6 1 0.1514 8.8486 82.558 1.413 48
6 5 3.2391 5.7609 3.859 2.170 48
7 1 0.1114 8.8886 96.167 1.205 56
7 3 0.9680 8.0320 11.069 1.334 56
7 5 2.4962 6.5038 4.292 1.647 56
8 1 0.0854 8.9146 109.792 1.052 64
8 3 0.7481 8.2519 12.532 1.136 64
8 5 1.9656 7.0344 4.770 1.333 64
8 7 3.4944 5.5056 2.683 1.703 64
9 1 0.0675 8.9325 123.430 0.933 72
9 5 1.5822 7.4178 5.267 1.123 72
9 7 2.8908 6.1092 2.883 1.364 72
10 1 0.0547 8.9453 137.076 0.838 80
10 3 0.4841 8.5159 15.494 0.881 80
10 7 2.4090 6.5910 3.113 1.138 80
10 9 3.6401 5.3599 2.060 1.399 80
Tabelle 3.1: Verschiedene Konfigurationen der Herriot-Zelle fu¨r R1 = 5 m
und R2 = 4 m.
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Fu¨r den Laseroszillator wurde eine Konfiguration von ν = 4 und µ = 3
ausgewa¨hlt; wobei sich im Experiment eine Pulswiederholrate von 6, 2 MHz
ergibt. Die letzte Spalte in Tabelle 3.1 gibt die Gesamtanzahl der Spiegel-
reflektionen in der Herriot-Zelle wieder, wobei der Faltungsspiegel (Abb. 3.1
gestrichelt) mit beru¨cksichtigt ist. Um Laser-interne Verluste und Strahlde-
formationen so weit wie mo¨glich zu vermeiden, ist man an einer mo¨glichst
geringen Gesamtanzahl an Spiegelreflektionen interessiert. Sowohl die beiden
Herriot-Spiegel M1 und M2 als auch der Faltungsspiegel sind HR-Spiegel von
der Firma Layertec. Sie weisen eine sehr hohe Reflektivita¨t (> 99, 9%) und
eine sehr gute Oberfla¨chenqualita¨t auf. Die durch die Spiegel entstehenden
Verluste sind klein im Vergleich zu den Auskoppel- und Absorberverlusten
des SESAMs und sind somit zu vernachla¨ssigen.
3.4.1 Vakuumkammer der Herriot-Zelle
Wie bereits erwa¨hnt befindet sich die Herriot-Zelle in einer Vakuumkammer.
Ein Bild der Einkopplung in die Kammer ist in Abb. 3.10 zu sehen. Das
Abbildung 3.10: Brewster-Fenster der Herriot-Zelle.
abgedichtete Brewster Fenster ist auf einen KF-Flansch aufgebracht. Dieser
kann mittels eines Balgs und dreier Stellschrauben ausgerichtet werden, was
die Justage des Brewster Winkels erlaubt.
Die Vakuumkammer selbst ist nach oben und unten offen und wird mit
einem O-Ring gegenu¨ber dem Tisch und einem Plexiglasdeckel abgedichtet.
Dies ermo¨glicht das Anbringen von Optiken auf dem Tisch, sowie die Sicht




Die mit dem Laser erzeugten Pulse, weisen eine zeitliche, dispersive Verbrei-
terung, einen sogenannten chirp, auf. Fu¨r eine maximale Pulsspitzenleistung
muss dieser chrip nach dem Laseroszillator beseitigt werden. Diese Kompen-
sation wird durch einen Prismenkompressor bewerkstelligt. Er besteht aus
zwei gleichen Brewster-Primsen, deren Scheitelwinkel fu¨r 800 nm optimiert
ist.
Abbildung 3.11: Schematische Darstellung des Prismenkompressors.
Eine schematische Darstellung des Kompressors ist in Abb. 3.11 zu sehen.
Das Prisma 1 spaltet den von links unten kommenden dispersiv verbreiterten
Laserstrahl ra¨umlich nach seinen Spektralanteilen auf. Der Strahl besitzt nun
eine Winkeldispersion, die durch das Prisma 2 ausgeglichen wird. Nach dem
zweiten Prisma hat der Laserstrahl eine ra¨umliche Dispersion, er wird durch
einen Spiegel mit einem horizontalen Versatz in sich zuru¨ckreflektiert. Nach
dem Durchlaufen beider Prismen hat der Laserstrahl keine ra¨umliche Disper-
sion mehr und wird mit einem Spiegel ausgekoppelt. Durch den unterschiedli-
chen optischen Weg der verschiedenen Spektralanteile, erha¨lt der Laserstrahl
eine im Allgemeinen negative Dispersion zweiter Ordnung (GDD). Der Be-
trag der Dispersion kann durch den Abstand der Prismen beeinflusst werden.
Zur Feinabstimmung der GDD wird die Eindringtiefe des Prisma 2 vera¨ndert.
Neben der Dispersion zweiter Ordnung bewirkt ein Prismenkompressor auch
Dispersion ho¨herer Ordnung, welche unter anderem von der Glassorte der
Prismen abha¨ngt. Zur Pulskompression kamen Prismen aus SF10 und LAK8
zum Einsatz, deren GDD in Abb. 3.11 aufgezeigt ist. Der LAK8 Prismen-
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Abbildung 3.12: GDD des Prismenkompressors fu¨r SF10 und LAK8 Prismen.
kompressor wird dreimal Durchlaufen, wobei der Abstand der LAK8 Prismen
1,7 m betra¨gt und die Eindringtiefe beider Prismen 27 mm groß ist. Fu¨r den
SF10 Prismenkompressor sind zwei Durchga¨nge, bei einem Prismenabstand
von 1 m und einer Eindringtiefe 10,5 mm ausreichend. Die unterschiedliche
Eindringtiefe ergibt sich aus der Aufweitung des Laserstrahls wa¨hrend er im
Kompressor propagiert. Mit Hilfe eines Teleskops vor dem Prismenkompres-
sor wurde diese Aufweitung so klein wie mo¨glich gehalten.
Der LAK8 Prismenkompressor weist im Vergleich zu dem aus SF10 eine
wesentlich kleinere Dispersion dritter Ordnung (TOD) auf, die eine bessere
Kompression und damit eine ku¨rzere Pulsdauer erwarten la¨sst. Die Messung
der Pulsdauer nach dem LAK8 Prismenkompressor konnte jedoch aus Zeit-
gru¨nden bisher noch nicht durchgefu¨hrt werden. Somit ist nicht eindeutig
sichergestellt welcher Kompressor der geeignetere ist, da die genaue Disper-
sion des Laserpulses nach dem Oszillator nicht bekannt ist. Ein Großteil der





In diesem Kapitel werden die Resultate des Lasers vorgestellt. Bevor auf
die einzelnen Ergebnisse eingegangen wird, wird die Detektion von Doppel-
pulsen diskutiert. Am Ende des Kapitels befinden sich Ergebnisse aus der
Erzeugung von Weisslicht in Saphir, welche die Leistungsfa¨higkeit des Lasers
eindrucksvoll demonstrieren.
4.1 Doppelpulsdetektion
U¨bersteigt die resonatorinterne Leistung einen kritischen Wert, so bewirkt ei-
ne u¨berma¨ßige Selbstphasenmodulation ein Aufbrechen des Laserpulses. Es
entstehen Doppel- oder Mehrfachpulse, deren Pulsenergie und Pulsspitzen-
leistung nur noch ein Bruchteil dessen eines Einfachpulses ist. Diese Betriebs-
zusta¨nde sind also unerwu¨nscht und mu¨ssen von dem gewollten Zustand eines
einzelnen Pulses im Laserresonator unterschieden werden. Hierzu kommen
zwei Methoden, die sich in ihrer Zeitauflo¨sung erga¨nzen, zum Einsatz.
4.1.1 Schnelle Photodiode
Mit Hilfe einer schnellen Photodiode mit der Grenzfrequenz fG und einem
Radiofrequenz-Spektrum-Analysator ko¨nnen Doppelpulse, die mindestens ein-
en zeitlichen Abstand von TRF aufweisen, erkannt werden. Zur Berechnung
von TRF betrachtet man einen Doppelpuls, dessen Pulse einen zeitlichen Ab-
stand von TDP aufweisen, als Summe von Deltafunktionen. Fu¨r die Fourier-




δ(t− nTR) + δ(t− TDP − nTR)
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Dabei ist die Pulswiederholrate fR umgekehrt proportional zur Resonator-
umlaufdauer TR. Mit dem Skript F wird die Fourier-Transformation bezeich-
net. Das Signal im Frequenzbereich wird auf dem Radiofrequenz-Spektrum-
Analysator dargestellt und entha¨lt neben den Resonatormoden im Basisband∑∞
n=0 δ(f − nfR) eine Einhu¨llende cos(pifTDP ). Ist das Argument des Kosi-




auf. Fu¨r den minimal, auflo¨sbaren Zeitabstand TRF





wobei sich die Grenzfrequenz aus dem gesamten Detektionsystem ergibt. Fu¨r
die Detektion stand eine fasergekoppelte Photodiode mit einer Bandbrei-
te von 20 GHz, ein SMA-Kabel mit einer Bandbreite von 30 GHz und ein
Radiofrequenz-Spektrum-Analysator mit einer Bandbreite von 25 GHz zur
Verfu¨gung. Mit der Grenzfrequenz von fG = 20 GHz ergibt sich eine minima-
le Zeitauflo¨sung von 25 ps. Zur Veranschaulichung ist in Abb. 4.1 das Signal
der schnellen Photodiode bis zu einer Frequenz von 0,5 GHz im Einzelpulsbe-
trieb dargestellt. Von der Darstellung eines gro¨ßeren Frequenzbereiches wird
abgesehen, da man aufgrund der vielen Resonatormoden die einzelnen Moden
dann nicht mehr erkennt.
Abbildung 4.1: Signal des Radiofrequenz-Spektrum-Analysators.
Diese U¨berlegung kann analog auch fu¨r Mehrfachpulse durchgefu¨hrt wer-
den. Weist das Radiofrequenz-Spektrum wie in Abb. 4.1 keinerlei Modulation
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auf, so ko¨nnen ausschliesslich Doppelpulse mir einem zeitlichen Abstand der
kleiner ist als TRF = 25 ps oder der erwu¨nschte Einfachpulsbetrieb vorlie-
gen. Um Doppelpulse, die einen geringeren zeitlichen Abstand aufweisen, zu
erkennen, kommt ein Intensita¨tsautokorrelator mit großer Zeitspanne zum
Einsatz.
4.1.2 Intensita¨tsautokorrelator
Bei einem Intensita¨tsautokorrelator handelt es sich um einen Standardaufbau
zur Pulscharakterisierung. Der hier verwendete Autokorrelator ist in [Sie05]
auf Seite 53 na¨her beschrieben. Die Situation eines Doppelpulsbetriebs, bei
dem die Pulse einen kleinen zeitlichen Abstand (5 ps) haben, ist in Abb. 4.2
dargestellt.
Abbildung 4.2: Links: Momentanleistung eines Doppelpulses. Rechts: Die da-
zugeho¨rige Autokorrelationsfunktion.
Im linken Bild ist die Momentanleistung des Doppelpulses gezeigt, das
rechte Bild zeigt die sich daraus ergebende Autokorrelationsfunktion. Ent-
scheidend ist die Form der Autokorrelationsfunktion; sie besitzt zwei Seiten-
maxima, die sich nur in Doppelpulsbetrieb einstellen.
Ein Interferometerarm des Autokorrelator weist einen Hub von ∆s =
1, 5 cm auf. Den maximalen Pulsabstand TAK der Doppelpulse, die er somit




= 100 ps (4.3)
wobei c die Lichtgeschwindigkeit bezeichnet.
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Beide Charaterisiserungsmethoden weisen also einen erheblichen zeitli-
chen U¨berlapp auf. Mit ihrer Hilfe kann somit eindeutig der gewu¨nschte Ein-
zelpulsbetrieb sichergestellt werden. Dieser ist fu¨r die folgenden Resultate
immer gewa¨hrleistet.
4.2 Ausgangsleistung
Die wichtigste Richtgro¨ße fu¨r die Laserleistung ist die mittlere Ausgangsleis-
tung P , die mit einem thermischen Messkopf gemessen wird. Sie betra¨gt bei
optimaler Justage 3,5 W und ergibt zusammen mit der Pulswiederholrate




= 560 nJ (4.4)
Diese Pulsenergie u¨bersteigt dabei die bisher publizierte von 505 nJ eines
solchen Laseraufbaus um 10 % [Nau05]. Dabei ist die Pulswiederholrate von
2 MHz und damit auch die mittlere Ausgangsleistung aus [Nau05] um einen
Faktor 3 geringer.
In Abb. 4.3 ist das optische Spektrum der emittierten Laserpulse auf einer
logarithmischen Skala dargestellt. Es besitzt ein Fourier-Limit von 44 fs und
erstreckt sich von 785 nm bis 830 nm. Dabei besitzt es charakteristische, steil
abfallende Kanten, die sich aus der Modenkopplung im positiven Dispersions-
regime ergeben. Der Schwerpunkt des optischen Spektrums liegt bei 804 nm.
Sein zu ho¨heren Wellenla¨ngen abfallendes Plateau kann auf die Dispersion
dritter Ordnung zuru¨ckgefu¨hrt werden [Kal05] (siehe auch Abb. 3.3).
Nach dem Laserresonator betra¨gt die Pulsdauer aufgrund der dispersiven
Verbreiterung ungefa¨hr 2 ps, sie la¨sst sich mit Hilfe des Intensita¨tautokorre-
lators messen.
4.3 Charakterisierung der Pulsdauer
4.3.1 Interferometrische Autokorrelation
Fu¨r komprimierte Pulse ist ein Intensita¨tsautokorrelator zur Messung der
Pulsdauer ungeeignet. An seine Stelle tritt ein interferometrischer Autokor-
relator, dessen Autokorrelation unter Verwendung des SF10 Prismenkom-
pressors in Abb. 4.4 gezeigt ist.
Die Autokorrelation gibt sehr genau das geforderte Verha¨ltnis von eins
zu acht wieder; das Maximum befindet sich bei acht, das Minimum bei null
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Abbildung 4.3: Optisches Spektrum der emittierten Laserpulse.
und der Wert fu¨r große Zeiten, die Basislinie (t → ∞), liegt bei eins. Die
geforderte Symmetrie um den Zeitpunkt t = 0 ist im Hauptteil (−75 fs <
t < 75 fs) gut erfu¨llt, in den Ausla¨ufern jedoch nicht gut wiedergegeben. In
den Ausla¨ufern besitzt die Autokorrelation markante Seitenmaxima, die sich
durch die Form des optischen Spektrums und bei Vorhandensein von Disper-
sion ho¨herer Ordnung ausbilden. Desweiteren kru¨mmt sich die Basislinie zum
Hauptteil hin, welches ein weiteres Zeichen fu¨r nicht kompensierte Dispersion
ist.
Die Pulsdauer, sie wird als volle Halbwertsbreite (FWHM, engl. Full
W idth H alfM aximum) angegeben, ergibt sich aus der Breite der Autokorre-
lation, welche 89,6 fs betra¨gt. Das Verha¨ltnis zwischen der vollen Halbwerts-
breite der Autokorrelation und der Pulsdauer ist fu¨r verschiedene Pulsfor-
men analytisch berechenbar. Fu¨r Pulse, die im positiven Dispersionsregime
erzeugt wurden, existiert ein solches Verha¨ltnis jedoch nicht. Es la¨sst sich
jedoch aus folgender Rechnung gewinnen: Berechnet man aus dem optischen
Spektrum (Abb. 4.3) einen Fourier-limitierten Puls und sein elektrisches Feld,
so la¨sst sich numerisch eine interferometrische Autokorrelation berechnen.
Das Verha¨ltnis zwischen voller Halbwertsbreite des Pulses und der Autokor-
relation betra¨gt 1,66. Damit ergibt sich eine Pulsdauer von τFWHM = 54 fs.
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Abbildung 4.4: Interferometrische Autokorrelation
4.3.2 SPIDER
Fu¨r eine vollsta¨ndige Pulscharakterisierung beno¨tigt man neben dem opti-
schen Spektrum den spektralen Phasengang. Durch numerische Optimierung
la¨sst sich ein anfa¨nglich willku¨rlich gewa¨hlter Phasengang mit der gemesse-
nen interferometrischen Autokorrelation in U¨bereinstimmung bringen. Diese
so bestimmte spektrale Phase ist aber nicht eineindeutig bestimmt und konn-
te fu¨r die Autokorrelation in Abb. 4.4 nicht ermittelt werden. Ein Messaufbau
zur direkten Bestimmung der spektralen Phase ist der sogenannte SPIDER,
dessen Name eine Abku¨rzung des englischen Spectral Phase Interferometry
for D irect E lectric field Reconstruction ist. Fu¨r eine detaillierte Beschreibung
des Aufbaus sein auf [Ell03] und [Gal99] verwiesen.
Die von SPIDER gemessene Gruppenverzo¨gerung (GD) ist in Abb. 4.5
auf der linken Seite gezeigt. Sie weist eine sehr große Dispersion vierter Ord-
nung auf (FOD), welche auch mit Hilfe von Simulationen vorhergesagt wurde
[Kal05]. Eine berechnete Autokorrelation unter Verwendung der gemessenen,
spektralen Phasen ist in Abb. 4.5 auf der rechte Seite in rot dargestellt. Zum
Vergleich ist die gemessene Autokorrelation in blau mit abgebildet. Die mit
Hilfe des SPIDERs gewonnene blaue Kurve besitzt zwar Seitenmaxima in den
Ausla¨ufern, weicht jedoch stark von der gemessenen Kurve ab. Der Grund
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Abbildung 4.5: Pulscharakterisierung durch SPIDER. Links: gemessene
Gruppenverzo¨gerung (GD). Rechts: aus GD berechnete Autokorrelation
(blau) und gemessene Autokorrelation (rot).
dafu¨r ist die große A¨nderung der spektralen Phase innerhalb des optischen
Spektrums, die den Messbereich der SPIDER-Methode u¨bersteigt. SPIDER
erweist sich somit nicht als geeignete Charakterisierungsmethode fu¨r die aus
dem Laserresonator gewonnenen Laserpulse.
4.4 Erzeugung von Weisslicht
Die Erzeugung vonWeisslicht in Saphir ist ein nichtlinearer optischer Prozess,
der einen scharfen Schwellwert aufweist. Um dieses zu erzeugen wird der
Laserstrahl mit Hilfe einer Plan-Konvex-Linse in eine 3 mm dicke Saphir-
Platte fokussiert. Verschiebt man die Saphir-Platte in den Fokus, entsteht
ein greller weiser Strahl, dessen Foto als Einsatz in Abb. 4.6 links oben zu
sehen ist. Fu¨r eine mo¨glichst effiziente Erzeugung wird die Dispersion, durch
die Eindringtiefe des zweiten Prismas des Prismenkompressors, optimiert.
Die Erzeugung von Weisslicht mit einer Linse mit kurzer Brennweite
ist sehr einfach einzustellen. Dies wird zur Optimierung der Dispersion, als
Alternative zur Benutzung eines interferometrischen Autokorrelators, einge-
setzt. Die la¨ngste Bennweite, mit der Weisslicht erzeugt werden kann, betra¨gt
f = 200 mm und verursacht einen 24 µm großen Fokus im Kristall. Dieses Er-
gebnis ist vergleichbar mit der Erzeugung von Weisslicht aus kommerziellen
Laserquellen und beweist den Einzelpulsbetrieb und eine gute Kompression
des Pulses. In Abb. 4.6 ist das optische Spektrum des erzeugten Weisslichts
in einer logarithmischen Skala dargestellt.
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Abbildung 4.6: Optisches Spektrum von in Saphir erzeugtem Weisslicht. Ein-
satz links oben: Foto von Weisslicht.
Durch den nichtlinearen optischen Prozess entstehen, analog zur Selbst-
phasenmodulation, neue Frequenzkomponenten, wobei hier auch Prozesse
ho¨herer Ordnung eine entscheidende Rolle spielen. Das optische Spektrum
erstreckt sich u¨ber den gesamten sichtbaren Bereich, wodurch sich der Be-
griff Weisslicht rechtfertigt. Die Unstetigkeit des Spektrums bei 600 nm und
940 nm ist auf den optischen Spektrumanalysator zuru¨ckzufu¨hren. Erkenn-
bar ist die typische asymmetrische Form und ein Podest, das von 450 nm bis
650 nm erstreckt.
Weiterhin sind zwei dominante Spektralanteile, bei 785 nm und 825 nm zu
erkennen. Sie geho¨ren zu den Ra¨ndern des Fundamentalspektrums und wer-
den schlecht oder nur teilweise in Weisslicht konvertiert. Dies ist ein weiterer
Hinweis auf eine nicht kompensierte Dispersion ho¨herer Ordnung.
4.5 Strahlqualita¨t
Soll der Laserstrahl stark fokussiert werden, ist die Strahlqualita¨t des Strahls
von entscheidender Bedeutung. Um seine Qualita¨t zu quantifizieren, wird der
sogenannte M2-Wert eingefu¨hrt. Er ergibt sich aus dem Divergenzwinkel θ
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Fu¨r einen perfekten Strahl ergibt sich M2 zu eins. Mit zunehmend schlechter
Strahlqualita¨t steigt der M2-Wert an. Ein Strahl mit guter Qualita¨t erreicht,
im Vergleich zu einem Strahl schlechter Qualita¨t, bei gleichem Divergenzwin-
kel, d.h. gleicher Fokussierung, einen kleineren Fokus w0.
In Abb. 4.7 ist eine M2-Wert-Messung, sie wurde mit einem kommerziel-
len Messaufbau der Firma Spircon durchgefu¨hrt, des emittierten Laserstrahl
dargestellt. Fu¨r die Messung wird ein leichter Fokus mit Hilfe einer Linse
Abbildung 4.7: M2-Messung in sagitaler (rot) und transversaler (schwarz)
Richtung. Die Messung ergibt einen M2-Wert von 1,1 in beiden Ebenen.
erzeugt. Der Strahlradius wird an mehreren Stellen um den Fokus gemes-
sen, und dessen Verlauf mit geeignetem M2-Wert angefittet. In Abb. 4.7 sind
die Messwerte der sagittale Richtung mit schwarzen y und der transversa-
le Richtung mit roten x eingetragen. Der Fit ergibt in beiden Strahlachsen
einen Wert von:
M2 = 1, 1.
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Dies kann als ein optimaler Wert fu¨r einen Laserstrahl angesehen werden, da
die absolute Genauigkeit solcher Messungen bei 10% liegt.
Auffallend ist die unterschiedliche Position der Foki in Abb. 4.7, dessen
Ursache ein Astigmatismus des Laserstrahls ist. Dieser Astigmatismus wird





Dieses Kapitel geht auf die Fokussierung der Laserpulse und dadurch erzeug-
bare Intensita¨ten ein.
Fu¨r eine mo¨glichst hohe Intensita¨t muss der Laserstrahl auf einen mo¨glichst
kleinen Strahlquerschnitt fokussiert werden. Die Spitzenleistung Pˆ ergibt sich
aus dem Integral u¨ber die Intensita¨t in der Fokusebene, wobei der Laserstrahl






















Aus theoretischen Gru¨nden kann der Strahlradius nicht kleiner als die
halbe Wellenla¨nge des Lichts werden. Die Laserpulse ko¨nnen also im besten
Fall auf einen Fokus von w0 = 0, 4 µm fokussiert werden.













Ist die Rayleigh-La¨nge z0  z so kann man die eins in der Quadratwurzel
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5.0.1 Aspha¨rische Linse
Eine oft angewandte Mo¨glichkeit einen kleinen Fokus zu erzeugen, ist die Ver-
wendung einer aspha¨rischen Linse. Diese hat jedoch den Nachteil der chro-
matischen Dispersion, die den Fokus eines Laserpulses im Vergleich zu einem
monochromatischen Strahl stark vergro¨ßert. Dabei werden die einzelnen Fre-
quenzen des polychromatischen Laserpulses an unterschiedlichen Positionen
in Ausbreitungsrichtung fokussiert. In Abb. 5.1 ist dieser Effekt beispielhaft
fu¨r zwei Linsen (Thorlabs 350140 (rot) und 350230 (blau)) mit einer nu-
merischen Apertur von 0,55 dargestellt. Die Fokusposition ist relativ zum
jeweiligen Fokus bei 800 nm angegeben.

























Abbildung 5.1: Chromatische Dispersion aspha¨rischer Linsen. Rot: Thorlabs
530140; blau: Thorlabs 350230. Die Fokusposition ist relativ zum Fokus bei
800 nm angegeben.
Zusa¨tzlich darf fu¨r die spa¨tere Anwendung in einem Reaktionsmikroskop
kein Gegenstand in der na¨heren Umgebung des Fokus vorhanden sein. Eine
aspha¨rische Linse kann allein aus diesem Grund nicht eingesetzt werden.
5.1 Fokussierung durch einen Spiegel
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Fu¨r den Einsatz in einem Reaktionsmikroskop kommt also nur die Verwen-
dung eines Fokussierspiegels in Frage. Fu¨r die Oberfla¨chenform des Spiegels
gibt es zwei Mo¨glichkeiten:
• Spha¨rische Oberfla¨chenform
• Parabolische Oberfla¨chenform
Spha¨rische Spiegel sind in allen Gro¨ßen in der Optik weit verbreitet und
ko¨nnen mit einer sehr großen Pra¨zision hergestellt werden. Parabolspiegel
sind dagegen eher exotisch und werden nur mit großem Durchmesser und
großer Bennweite ha¨ufig in der Astronomie eingesetzt.
Andererseits treten bei spha¨rischen Spiegeln mit großer numerischer Aper-
tur, die eine starke Fokussierung erlaubt, spha¨rische Abbildungsfehler auf.
Die paraxiale Na¨herung ist fu¨r Strahlen, die einen großen Abstand zur op-
tischen Achse haben, nicht mehr erfu¨llt. Eine einfache Abscha¨tzung dieses
Abbildungsfehlers ist nicht mo¨glich. Man kann jedoch die Wellengleichung
numerisch lo¨sen, um so einen Aussage u¨ber die Fokussierung zu erlangen.
In Abb. 5.2 ist die Spiegeloberfla¨che als Schnitt in der x-z-Ebene in ei-
nem kartesischen Koordinatensystem dargestellt. Die Rotationssymmetrie
des Spiegels ist entlang der z-Achse gegeben. Mit Hilfe des Huygens-Fresnel-
Prinzip kann die Amplitude a(x, y, z) am Ort P (x, y, z) als Superposition von
Ausgangswellen, die am Ort P ′(x′, y′, z = d) eine Amplitude a˜(x′, y′, z = d)
aufweisen, verstanden werden. Dies la¨sst sich mit Hilfe des Fresnel-Integrals
folgendermassen ausdru¨cken [Gra98]:












Die Amplitude a(x, y, z) der optischen Welle am Ort P (x, y, z) ist durch
die Integration aller Amplituden a˜(x′, y′, z = d), die Ausgangswellen auf der
Spiegeloberfla¨che am Ort P ′(x′, y′, z = d) beschreiben, gegeben. Dabei wer-
den die Punkt P ′ und P durch die Streck l verbunden, die mit der z-Achse
den Winkel ε einschliesst. Die Spiegeloberfla¨che wird u¨ber den Abstand d,
den sie zur x-y-Ebene aufweist, definiert, wodurch cos ε durch (z−d)/l ersetzt
werden kann.
Bei der numerischen Lo¨sung von Gl. (5.5) wird eine begrenzte Anzahl von
Ausgangswellen aufsummiert:
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Abbildung 5.2: Skizze der Spiegeloberfla¨che zur Berechnung des Fresnel-
Integrals.
Der Abstand l der Punkte P ′ und P ergibt sich aus deren Koordinaten:
l =
√
(z − d(xi, yj))2 + (x− xi)2 + (y − yj)2
Die Form der Spiegeloberfla¨che ist fu¨r einen spha¨rischen Spiegel einen Ku-
gelfunktion:









Dabei bezeichnet R den Kru¨mmungsradius des Spiegels. Ist der Abstand√
x2i + y
2
j zur Spiegelachse klein gegenu¨ber R, so la¨sst sich die Wurzel ent-
wickeln.































+ . . . (5.8)
In der paraxialen Na¨herung, bei der x2i + y
2
i  R2 gilt, ko¨nnen alle Terme
ho¨herer Ordnung vernachla¨ssigt werden. Merkliche spha¨rische Abbildungs-






einer halben Wellenla¨nge erlangt.
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Das Ergebnis der numerischen Rechnung ist in Abb. 5.3 gezeigt. Der
Spiegeldurchmesser betra¨gt dabei D = 50 mm und hat die Gro¨ße des im
Reaktionsmikroskop eingesetzten Spiegels. Die Brennweite betra¨gt ebenfalls
50 mm, das einen Kru¨mmungsradius von R = 100 mm zur Folge hat. Fu¨r die
Intensita¨tsverteilung der Ausganswellen wurde eine Gaußverteilung mit ei-
nem Strahlradius von 20 mm angenommen. Dies entspricht dem transversalen
Grundmode des Lasers, welcher durch die sehr gute Strahlqualita¨t gegeben
ist.
Abbildung 5.3: Vergleich der Intensita¨t eines Parabolspiegels (blau) und eines
spha¨rischen Spiegels (rot). Kru¨mmunsradius und Brennweite der Spiegel sind
jeweils 50 mm. Oben rechts: Intensita¨t des spha¨rischen Spiegels.
Die Intensita¨t im Fokus eines Parabolspiegels ist in Abb. 5.3 in blau
dargestellt. Sie besitzt wie erwartet eine Gaußverteilung und ist auf eins
normiert. In rot ist der Fokus des spha¨rischen Spiegels dargestellt. Er besitzt
eine um den Faktor 61 kleinere Intensita¨t. Der Verlauf der Intensita¨t des
spha¨rischen Spiegels ist als Einsatz oben rechts in Abb. 5.3 nochmals in
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einem passenden Ausschnitt dargestellt. Man erkennt mehrere Seitenmaxima,
die eine Folge der spha¨rischen Abbildungsfehler sind und zur dramatischen
Absenkung der Intensita¨t fu¨hren. Der Ort maximaler Intensita¨t befindet sich
fu¨r den Fall des spha¨rischen Spiegels um 77,7 µm na¨her am Spiegel, dies ist
ebenfalls eine Folge der spha¨rischen Abbildungsfehler.
Aus der numerischen Berechnung ergibt sich ein Wert fu¨r den Strahlradius
des parabolischen Spiegels von:
w0 = 0, 74 µm
Zusa¨tzlich la¨sst sich der Strahlradius mit Gl. (5.4) abscha¨tzen. Dabei ersetzt











= 0, 64 µm
Dieser Wert stellt trotz der großen numerischen Apertur des Spiegels eine
gute Na¨herung dar.
Nachteil eines Parabolspiegels sind seine ho¨heren Anschaffungskosten und
seine geringere Oberfla¨chenqualita¨t im Vergleich zu einem spha¨rischen Spie-
gel. Die aufgrund der Oberfla¨chenqualita¨t entstehenden Streuverluste sind
dabei nur schwer zu beziffern.
5.2 Erzeugbare Intensita¨t
Fu¨r die spa¨tere Anwendung der Laserpulse in einem Reaktionsmikroskop ist
die maximale Intensita¨t (Spitzenintensita¨t Iˆ) innerhalb des Fokus entschei-
dend. Geht man von der Spitzenleistung Pˆ = 10 MW und einem Strahlradius
von w0 = 0, 74 µm aus, so erha¨lt man unter Beru¨cksichtigung von Verlusten,
die sich zwischen dem Laser und dem Spiegel ergeben, eine Spitzenintensita¨t
von Iˆ = 6 · 1014 W/cm2.
Die Ergebnisse aus Abschnitt 8.1 lassen auf eine Spitzenintensita¨t von
Iˆ = 1, 2 · 1014 W/cm2 schliessen. Trotz der zusa¨tzlichen Verluste ist die-
ser Wert ausreichend fu¨r Experimente im Zusammenhang mit der nicht-






Im ersten Teil dieser Arbeit wurde eine gepulste Laserlichtquelle beschrieben,
die eine hohe Intensita¨t bei gleichzeitig hoher Pulswiederholrate erzeugt. In
dem nun folgenden Teil wird die Anwendung dieser Laserpulse in der Atom-
physik dargelegt.
In diesem Kapitel wird ein kleiner Einblick in die Wechselwirkung von
Atomen mit intensiven Laserfeldern, und deren theoretische Beschreibung ge-
geben. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem Rekollisionsmechanismus
gewidmet, der fu¨r Pha¨nomene wie die Erzeugung hochenergetischer Elek-
tronen, die Erzeugung harmonischer Strahlung, sowie die nicht-sequenzielle
Doppelionisation verantwortlich ist. Am Ende des Abschnitts wird eine se-
miklassische Abscha¨tzung fu¨r die Schwellintensita¨t der nicht-sequenziellen
Doppelionisation angegeben.
Die Ionisation von Atomen in intensiven Laserfeldern ist im Allgemeinen
von der Polarisation des Lichts abha¨ngig. Diese Arbeit beschra¨nkt sich dabei
auf die Betrachtung linearer Polarisation bei einer Wellenla¨nge von 800 nm.
Alle Ausdru¨cke werden im Folgenden in dem Maßsystem der atomaren
Einheit angegeben (a.u.). Die Ladung eines Elektrons e, dessen Masse me
und das Planck’sche Wirkungsquantum ~ werden dabei mit eins gleichgesetzt
(e = me = ~ = 1 a.u.).
6.1 Einfachionisation
Im Gegensatz zum a¨usseren photoelektrischer Effekt, bei dem ein Elektron
durch Absorption eines Photons genu¨gend Energie erha¨lt um das Ionisati-
onspotenzial IP zu u¨berwinden, ist bei der Wechselwirkung von Atomen und
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Moleku¨len mit intensiven Laserfeldern die Photonenenergie sehr viel klei-
ner als IP . In diesem Fall unterscheidet man grob zwei Regime, in denen
das Atom oder Moleku¨l ionisiert werden kann. Im Bereich schwacher, schnell
oszillierender elektrischer Felder arbeitet man im Photonenbild und spricht
von Mulitphotonionisation. Im Bereich starker, langsam alternierender Fel-
der benutzt man ein semiklassisches Konzept, in diesem Fall spricht man von
Feldionisation.
Diese beiden Regime werden durch den Keldysh-Parameter γ, auch Adia-








Dabei ist τtunnel die ”Tunnelzeit” und ω die Kreisfrequenz des Laserlichtes mit
der Periodendauer TLaser. ωtunnel ist die zur Tunnelzeit a¨quivalente Frequenz
1.
Ist die Tunnelzeit τtunnel sehr viel gro¨ßer als die Periodendauer des Lichtes
(γ  1), so befindet man sich im Regime der Multiphotonionisation.
Ist dagegen die Tunnelzeit τtunnel sehr viel kleiner als die Periodendauer
TLaser (γ  1), so hat das Elektron genu¨gend Zeit, um durch die ihm ge-
stellte Barriere zu tunneln. Das langsam oszillierende elektrische Feld wird
hier als quasistatisch angenommen, und das Atom oder Moleku¨l wird in die-
sem Fall durch die Tunnelionisation ionisiert. Bei sehr hohen Intensita¨ten
kann das Elektron direkt u¨ber die Barriere entkommen, was einen weiteren
Mechanismus der Feldionisation darstellt.
6.1.1 Tunnelionisation
Befindet sich ein Atom in einem intensiven Laserfeld, so wird das atomare-
Potenzial verzerrt. Das resultierende Potential ergibt sich aus der Superposi-
tion des u¨ber atomare Dimensionen ra¨umlich konstanten, aber zeitlich oszil-
lierenden Laserfeldes und dem Coulomb-Potenzial. In Abb. 6.1 ist das, beim
Nulldurchgang des elektrischen Feldes, ungesto¨rte Potenzial des Atoms als
schwarz gepunktete Linie dargestellt. Eine viertel Periodendauer spa¨ter ist
das Atompotenzial maximal verzerrt (blaue Potenzialkurve). Dem Elektron,
das sich in dem Zustand der rot markierten Linie befindet, stellt sich eine
Tunnelbarriere, durch welche es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tun-
nelt (rot gepunktete Linie). Ist die Periodendauer des Lasers groß gegenu¨ber
der Tunnelzeit, so wird das oszillierende elektrische Feld als quasistatisch
angenommen; die Ionisation findet im Tunnelregime statt.
1Eine Definition der Tunnelfrequenz findet sich in [Kel65] wieder.
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Abbildung 6.1: Veranschaulichung der Tunnelionisation. Potenzial des Atoms
u¨ber dem Abstand r. Schwarz gepunktete Linie: ungesto¨rtes Potenzial des
Atoms. Blaue Linie: durch das a¨ussere Feld gekru¨mmtes Potential. Rote Li-
nie: Grundzustand des Elektrons, das durch die Barriere tunnelt (rot gepunk-
tet). Gru¨ner Punkt: freies Elektron, das nach dem Tunneln in dem Laserfeld
beschleunigt wird.
In Abb. 6.1 ist das freie Elektron nach dem Tunnelprozess durch einen
gru¨nen Punkt dargestellt. Durch das vorhandene Laserfeld erfa¨hrt das Elek-
tron eine beschleunigende Kraft. Es fu¨hrt, angetrieben von dem alternieren-
den elektrischen Feld, eine Oszillationsbewegung aus.
Die Wahrscheinlichkeit w(t), mit der das Atom ionisiert wird, ist von
der Ho¨he und Breite der Potenzialbarriere, die sich dem Elektron stellt,
abha¨ngig. Sie wird durch den Momentanwert der elektrischen Feldsta¨rke
E(t) = E0 sinωt bestimmt und durch die sogenannte ADK Theorie (Ammo-
sov, Delone und Krainov) [Amm86], in guter U¨bereinstimmung mit experi-














Hierbei ist K eine Konstante, welche die jeweilige atomare Struktur beinhal-
tet, und E(t) das elektrische Feld in atomaren Einheiten. Durch Mittelwert-
bildung u¨ber eine optische Periode erha¨lt man die Wahrscheinlichkeit, dass




Bei genu¨gend großer Intensita¨t kann die Barriere aus Abb. 6.1 so weit ab-
gesenkt werden, dass der Zustand des Elektrons quasi frei ist. Das Elektron
51
Kapitel 6: Ionisation in starken Laserfeldern
ist fu¨r eine gewisse Zeit nicht mehr an das Atom gebunden und kann sich
aus dem Atompotenzial heraus bewegen. In diesem Fall wird der Ionisations-
mechanismus mit dem englischen Begriff Over the Barrier ionization, OtB,
bezeichnet.
Der Bergiff Feldionisation beinhaltet beide Mechanismen, also sowohl
die Tunnel- als auch die OtB-Ionisation, die beide auf der quasistatischen
Na¨herung beruhen.
Sieht sich das Elektron einer großen Barriere gegenu¨ber, so dass die Tun-
nelzeit sehr viel gro¨ßer als die Periodendauer des Laserlichtes ist, wird die
Ionisation im Photonenbild erkla¨rt.
6.1.2 Multiphotonionisation
Wie das Wort Multiphotonionisation schon besagt, werden mehrere Photonen
(Anzahl n) ”gleichzeitig” von einem Elektron im Grundzustand absorbiert.
Dabei u¨bersteigt die absorbierte Photonenenergie n · ~ω das Ionisationspo-
tenzial IP des Atoms. Dieser Vorgang ist in Abb. 6.2 illustriert.
Abbildung 6.2: Veranschaulichung der Multiphotonionisation. Das Elektron
im Grundzustand absorbiert n Photonen um das Ionisationspotenzial IP zu
u¨berwinden. Dabei ko¨nnen auch mehr Photonen, als zur Ionisation no¨tig,
absorbiert werden (ATI).
Die Wahrscheinlichkeit, ein Atom in einem n-Photonenprozess zu ionisie-
ren, ist durch folgende Proportionalita¨t gegeben:
w(I) ∝ In (6.3)
Diese Abha¨ngigkeit von der Intensita¨t I stellt den bekannten Zusammenhang
eines nichtlinearen optischen Prozesses dar.
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Bei der Multiphotonionisation ko¨nnen auch mehr als die no¨tigen n Photo-
nen absorbiert werden. Dies wird mit dem englischen Begriff ”Above Thres-
hold I onisation” (ATI) bezeichnet. Dabei erha¨lt das Elektron die u¨berschu¨s-
sige Energie als kinetische Energie (Ekin = n~ω−IP ). Diese zusa¨tzliche Ener-
gie ist im Energiespektrum der Elektronen als Abfolge a¨quidistanter Linien,
wie in Abb. 6.2 angedeutet, sichtbar.
Nachdem ein Elektron durch einen Multiphotonprozess ionisiert wurde,
fu¨hrt es, wie im Fall der Tunnelionisation, eine Oszillationsbewegung aus.
Die zeitlich gemittelte Energie dieser Oszillationsbewegung ist proportional





Wie bei der Tunnelionisation muss diese Energie zusa¨tzlich aus dem Photo-
nenfeld aufgebracht werden, so dass sich das Ionisationspotenzial wa¨hrend
eines Laserpulses erho¨ht (I∗P = IP + UP ) [Mul83].
Dies kann auch als AC-Stark Verschiebung des Kontinuums als Funktion
der Intensita¨t, wie in Abb. 6.3 dargestellt, angesehen werden. Demzufolge
haben die ATI-Maxima eine kompliziertere Struktur, sowohl was ihre spek-
trale Form als auch die relative Ho¨he zueinander angeht, wie es in Abb. 6.2
angedeutet ist. Das erste Maximum mit der Energie E1 ist so ha¨ufig stark
unterdru¨ckt, da die Anzahl n der absorbierten Photonen im Verlauf eines
Pulses ab einer Intensita¨t von IE1 nicht mehr fu¨r die Ionisation ausreichen
(siehe Abb. 6.3).
Die Verteilung der ATI-Maxima gewinnt durch resonante Ionisationspro-
zesse zusa¨tzlich an Komplexita¨t. Neben dem Ionisationspotenzial erfahren
auch hoch angeregte Zusta¨nde (Rydberg-Zusta¨nde) eine AC-Stark Verschie-
bung, welche einem komplizierteren Zusammenhang folgen, im Allgemeinen
jedoch mit wachsender Bindungsenergie abnimmt.
Da sich die Intensita¨t wa¨hrend eines Laserpulses ra¨umlich und zeitlich
kontinuierlich a¨ndert, tritt jeder Wert zwischen null und der Maximalinten-
sita¨t auf. Nun verschiebt sich auch die Energie E∗A eines hochangeregten
Zustandes, so dass dieser Zustand bei einer gewissen Intensita¨t (Ires) reso-
nant bevo¨lkert werden kann. Dabei ist die Energie E∗A gerade ein ganzzahliges
Vielfache der Photonenenergie ~ω. Tritt Resonanz auf, so ist die Anregung
zuna¨chst wesentlich wahrscheinlicher als die Ionisation, unter anderem auch
deswegen, weil weniger Photonen beno¨tigt werden. Der resonant angeregte
Zustand kann nun durch Absorption eines oder mehrerer Photonen mit hoher
Wahrscheinlichkeit ionisiert werden, was zu dem in Abb. 6.3 veranschaulich-
ten Verhalten fu¨hrt: Das entsprechende ATI-Maximum wird u¨berho¨ht. Je
nach atomarer Struktur und zeitlichen Pulsverlauf ergeben sich so im All-
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Abbildung 6.3: Veranschaulichung der AC-Stark-Verschiebung. Eine Ionisa-
tion die zur Energie E1 fu¨hrt, findet ab einer Intensita¨t IE1 nicht mehr statt.
Das ATI-Maximum E1+~ω entsteht bei Ires durch einen resonanten Prozess
und ist somit sta¨rker ausgepra¨gt als das ATI-Maximum E1 + 2~ω bei Imax.
gemeinen sehr komplexe Spektren fu¨r die Einfachionisation, die insbesonde-
re auch im U¨bergangsbereich zwischen Tunnel- und Multiphotonionisation
bis heute Gegenstand intensiver Forschung sind. U¨berraschenderweise wei-
sen in ju¨ngster Zeit mit einem Reaktionsmikroskop erhaltene, hochpra¨zise,
vollsta¨ndig differenzielle Daten selbst im Tunnelbereich Strukturen auf, die
bis heute nicht vollsta¨ndig verstanden sind [Rud04].
6.2 Doppelionisation
Wie bei der Einfachionisation gibt es auch bei der Doppelionisation zwei
unterschiedliche Intensita¨tsbereiche, in denen sich die jeweiligen dominanten
Mechanismen, die zur Ionisation fu¨hren, grundlegend voneinander unterschei-
den.
Die sequenzielle Doppelionisation findet bei hohen Intensita¨ten statt.
Dabei werden die Elektronen in zwei voneinander unabha¨ngigen Prozessen
”nacheinander” aus dem Atom entfernt. Die Ionisationsrate in diesem Be-
reich ist, wie bei der einfachen Tunnelionisation Gl.(6.2), sehr gut durch die
ADK-Theorie (durchgezogene Linie in Abb. 1.2) beschrieben. Dieses Regime
der sequenziellen Doppelionisation wird fu¨r Helium ab einer Intensita¨t von
etwa 3 · 1015 W/cm2 erreicht. Wie bei der Einfachionisation kommt es bei
ho¨heren Intensita¨ten zur OtB-Ionisation.
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Der sequenziellen Doppelionisation schliesst sich zu kleineren Intensita¨ten
hin der Bereich der nicht-sequenziellen Doppelionisation an (I < 3 · 1015
W/cm2 in Abb. 1.2). Diese zeichnet sich durch eine Art von Plateau der
Ionisationsrate vor dem U¨bergang zur sequenziellen Doppelionisation aus
(1 · 1015 W/cm2 < I < 3 · 1015 W/cm2 in Abb. 1.2), welches Ausdruck einer
stark erho¨hten Ionisationsrate ist, die so zuna¨chst nicht erwartet und mehr
als 10 Jahre intensiv und kontrovers diskutiert wurde. Der Begriff ”nicht-
sequenziell” ru¨hrt aus den ersten Erkla¨rungsversuchen dieser erho¨hten Rate
her, die ein korreliertes Verhalten der Elektronen annahmen und damit ein
gleichzeitiges Verlassen der beiden Elektronen aus dem Atom vorhersagt.
Aus der Vielzahl der Rechnungen und Mechanismen im Sinne einer Viel-
teilchen-Sto¨rungstheorie, welche zur korrelierten Emission von zwei oder meh-
reren Elektronen fu¨hren ko¨nnen, sollen im Folgenden kurz diejenigen skizziert
werden, welche sich einfach darstellen, die man als dominant erwartete und
somit in der Literatur auch vornehmlich diskutiert wurden.
Kollektives Tunneln
Bei dem Modell des kollektiven Tunnelns wird davon ausgegangen, dass
zwei gebundene Elektronen gleichzeitig durch die ihnen gestellte Barriere
aus Abb. 6.1 tunneln. Die Wahrscheinlichkeit dieses Prozesses wird mit einer
modifizierten ADK-Theorie beschrieben. Dieses Modell ist in der Lage, die
Form der U¨berho¨hung fu¨r eine Vielzahl von verschiedenen Atomen korrekt
wiederzugeben [Eic00].
”Abschu¨tteln” des zweiten Elektrons (shake off)
Als weiterer Erkla¨rungsversuch wurde das Abschu¨tteln (engl. shake off) des
zweiten Elektrons ausfu¨hrlich diskutiert. Wird das erste Elektron aus dem
Atompotenzial ”sehr schnell” entfernt (sudden approximation), so ist die
Wellenfunktion des verbleibenden Elektrons nicht ”auf die neue Situation
angepasst”. Mathematisch ist sie keine Eigenfunktion des entstandenen Ions
und besitzt so einen U¨berlapp mit dem Kontinuum, welcher die Wahrschein-
lichkeit dafu¨r beschreibt, dass beide Elektronen praktisch zeitgleich ionisiert
werden.
Die Voraussetzung fu¨r die Gu¨ltigkeit der hier gemachten Na¨herung und
damit fu¨r einen signifikanten Beitrag dieses Prozesses, ist das schnelle Ent-
fernen des ersten Elektrons aus dem Atom. Idealerweise wird dies bei der
Ionisation durch einzelne Photonen von mehr als 500 eV erreicht und wurde
dort anhand seiner kinematische Signatur eindeutig identifiziert. Rechnungen
zeigen, dass solche Verha¨ltnisse bei der Ionisation in Laserfeldern im Allge-
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meinen nicht gegeben sind, so dass das Abschu¨tteln des zweiten Elektrons
als Ursache fu¨r die erho¨hte Ionisationsrate der nicht-sequenziallen Doppel-
ionisation als unwahrscheinlich erscheint [Bec02].
Rekollision
Die heutzutage ga¨ngige Erkla¨rung fu¨r die erho¨hte nicht-sequenzielle Doppe-
lionisation ist der, schon zuvor angeklungene, Prozess der Rekollision. Dabei
werden die beiden Elektronen nicht gleichzeitig aus dem Atom gelo¨st, womit
dieser Mechanismus streng genommen als ”sequenziell” zu bezeichnen wa¨re.
Allerdings spielt, wie auch schon bei den zuvor genannten Mechanismen und
im Gegensatz zur sequenziellen Doppelionisation, die Wechselwirkung zwi-
schen beiden Elektronen die entscheidende Rolle. Dieser Umstand motiviert
die weitere Verwendung des Begriffs der nicht-sequenziellen Doppelionisati-
on, im Sinne eines Prozesses, in dem die Elektronenkorrelation grundlegend
ist.
6.2.1 Rekollisionsmechanismus
Ausgangspunkt einer Doppelionisation durch den Rekollisionsmechanismus
ist eine Tunnelionisation des Atoms zum Zeitpunkt t0. Nach dem Tunnel-
vorgang sind die Ionisationsfragmente der elektrischen Kraft, die durch das
elektrische Feld der Laserstrahlung verursacht wird, ausgesetzt (bei den hier
diskutierten Feldsta¨rken wird die magnetische Komponente des Feldes in
sehr guter Na¨herung vernachla¨ssigt). Elektron und Ion werden in Richtung
der Laserpolarisation alternierend hin und her beschleunigt, wobei sie eine
Periodendauer nach dem Ionisationszeitpunkt t0 wieder in Ruhe sind. Die
Ortsa¨nderung sowie die kinetische Energie des Ions sind auf Grund seiner
um mehrere Gro¨ßenordnungen gro¨ßeren Masse im Vergleich zum Elektron
zu vernachla¨ssigen. Deshalb wird im Folgenden nur das Elektron betrachtet.
Die Trajektorie des Elektrons nach der Tunnelionisation ha¨ngt dabei vom
Zeitpunkt des Tunnelvorgangs t0 ab. Betrachtet man ein Elektron in einem
Laserfeld, dessen Einhu¨llende quasistatisch ist (E(t) = E0 sinωt), so ergibt
sich fu¨r dessen Beschleunigung in atomaren Einheiten:
d2z
dt2
= −E0 sinωt (6.5)
Das Elektron bewegt sich aus klassischer Sicht und bei vernachla¨ssigbar klei-
nem Anfangsimpuls nach dem Tunneln nur entlang der Polarisationsrichtung
z. Quantenmechanisch dehnt sich das Wellenpaket auch in x- und y-Richtung
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aus. Diese Dispersion des Wellenpaketes ist fu¨r die Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit des Rekollisionsprozesses von Bedeutung, wird hier jedoch nicht
weiter betrachtet. Die quasistatische Behandlung der Einhu¨llenden des elek-
trischen Feldes ist dabei nur gerechtfertigt, wenn die Pulsdauer der Laserpulse
sehr viel gro¨ßer als die Periodendauer des elektrischen Feldes ist.
Durch zweimalige Integration von Gl. (6.5) erha¨lt man fu¨r den Ort des







sinωt− t cosωt0 − 1
ω
sinωt0 + t0 cosωt0
)
(6.6)
Der erste Term aus Gl. (6.6) beschreibt die Oszillationsbewegung des Elek-
trons im Laserfeld, der zweite eine Driftbewegung, die von dem Zeitpunkt t0
abha¨ngt.
In Abb. 6.4 sind die Elektronentrajektorien fu¨r fu¨nf verschiedene Zeit-
punkte t0 der Tunnelionisation dargestellt. Hier werden nur Zeitpunkte inner-
halb des ersten Halbzyklus des elektrischen Feldes betrachtet (0 < ωt < pi);
dieses ist in Abb. 6.4 als schwarze Kurve dargestellt. Nach diesem Zeitin-
tervall ist das elektrische Feld gestrichelt dargestellt. Im zweiten Halbzyklus
a¨ndert sich lediglich das Vorzeichen, die Trajektorien sind dann an der t-
Achse gespiegelt.
Wird das Elektron im Grenzfall (die Tunnelwahrscheinlichkeit ist hier
gleich null) beim Nulldurchgang des elektrischen Feldes ionisiert, so erha¨lt
es einen maximalen Driftimpuls (blaue und violette Kurve). Dabei ergibt
sich die Richtung des Driftimpulses aus dem Vorzeichen der Ableitung des
elektrischen Feldes zum Ionisationszeitpunkt t0.
Findet die Ionisation hingegen zum Zeitpunkt maximaler Feldsta¨rke statt
(t0 = pi/2ω), so erlangt das Elektron keinen Driftimpuls (rote Trajektorie).
Es kehrt jedoch wiederholt an den Ort der Ionisation, und damit zu seinem
ionisierten Ursprungsatom (Mutterion), zuru¨ck.
Die hellblaue und gru¨ne Kurve in Abb. 6.4 beschreiben Trajektorien von
Elektronen, die kurz vor und nach dem Erreichen der maximalen elektrischen
Feldsta¨rke ionisiert werden. Im Gegensatz zur hellblauen Trajektorie kehrt
das Elektron auf der gru¨nen wie auch auf der roten Trajektorie zum Ort
der Ionisation zuru¨ck. Der Zeitpunkt tr dieser Ru¨ckkehr ergibt sich mit der
Bedingung z(tr) = 0, tr > t0 aus Gl. (6.6). Er la¨sst sich nur im Fall der
roten Trajektorie (t0 = pi/2ω) analytisch angeben (tr = t0 + n · 2pi/ω, n =
1, 2, 3, . . .).
Alle mo¨glichen Trajektorien zwischen der roten und violetten kehren min-
destens einmal zum Ursprung zuru¨ck, wobei die Steigung der jeweiligen Kur-
ve bei z = 0 gerade die Geschwindigkeit zum Ru¨ckkehrzeitpunkt ergibt. Diese
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Abbildung 6.4: Schwarz: elektrisches Feld. Farbige Kurven: Trajektorien von
Elektronen, die durch Tunnelionisation zum Zeitpunkt t0 entstehen.
besitzt ein Maximum fu¨r den Zeitpunkt der Tunnelionisation von t0 = 108
◦/ω
(gru¨ne Trajektorie). Da sich das Elektron und das Mutterion zu diesem Zeit-
punkt am selben Ort befinden und eine entgegengesetzte Geschwindigkeit
aufweisen, kann es unter anderem zur Stoßionisation kommen. Das Atom
wird dann durch den Rekollisionsmechanismus doppelionisiert.
Zu diesem Zeitpunkt weist das elektrische Feld einen im Vergleich zum
Maximalwert E0 kleinen, negativen Wert auf (siehe Abb. 6.4). Dieser sorgt
nun dafu¨r, dass der Driftimpuls des nun zweifach geladenen Ions sehr groß
wird. Findet die initiierende Einfachionisation bei negativem Vorzeichen des
elektrischen Feldes eine halbe Periodendauer spa¨ter statt, so hat das elek-
trische Feld zum Zeitpunkt der Rekollision eine negative Steigung. Das Ion
erha¨lt den gleichen, großen Driftimpuls wie zuvor, nun jedoch in die entge-
gengesetzte Richtung.
Dieser Umstand la¨sst bei Dominanz des Rekollisionsprozesses zur Erzeu-
gung doppelt geladener Ionen eine ”Doppelho¨cker-Struktur” der Impulsver-
teilung der zweifach geladenen Ionen in Polarisationsrichtung vermuten. Die
beiden Maxima der Driftimpulsverteilung entstehen dabei durch Stoßionisa-
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tion, die zu den entsprechenden Rekollisionszeitpunkten tr mit großer Wahr-
scheinlichkeit stattfindet. Diese Doppelho¨cker-Struktur wurde in vielen Ex-
perimenten besta¨tigt, wodurch der Rekollisionsmechanismus als Ursache fu¨r
die nicht-sequenzielle Doppelionisation im entsprechenden Intensita¨tsbereich
etabliert ist [Ull03]. Alle anderen, zuvor diskutierten Mechanismen, einsch-
liesslich der sequenziellen Doppelionisation fu¨hren zu einer Impulsverteilung
der Ionen in z-Richtung mit nur einem zentralen Maximum bei pz = 0. Dies
entsprechend der Tatsache, dass in diesen Prozessen sowohl die Einfach- als
auch die Doppelionisation mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Zeitpunkt
stattfinden zu dem das elektrische Feld maximal ist.
6.3 Schwelle der Doppelionisation durch Re-
kollision
Findet die Tunnelionisation, die zur Einfachionisation fu¨hrt, im Zeitintervall
pi/2ω ≤ t0 < pi/ω statt, treffen sich wie schon gesagt das Elektron und das
Mutterion zu einem spa¨teren Zeitpunkt mindestens einmal wieder. Im Fol-
genden wird vereinfacht nur der Rekollisionszeitpunkt tr des ersten Zusam-
mentreffens betrachtet. Eine Wechselwirkung zwischen Elektron und Ion zu
einem spa¨teren Zeitpunkt ist nicht ausgeschlossen, wegen der Dispersion der
Wellenfunktion des Elektrons, jedoch zumindest signifikant unwahrscheinli-
cher.
Die Geschwindigkeit in Abha¨ngigkeit von der Zeit eines zum Zeitpunkt
t0 ionisierten Elektrons erha¨lt man durch Integration von Gl. (6.5). Daraus










Das Mittel u¨ber eine Periodendauer dieser kinetischen Energie ist die mittlere
Energie der Oszillationsbewegung eines Elektrons im Laserfeld. Sie entspricht
dem, in Gl. (6.4) eingefu¨hrten, ponderomotiven Potenzial.
Die kinetische Energie des Elektrons zum Rekollisionszeitpunkt ist somit
in dieser klassischen Na¨herung eindeutig festgelegt:
Ekin(tr) = Ekin,r = 2UP (cosωtr − cosωt0)2 (6.8)
Sie ist proportional zur Laserintensita¨t I.
Somit ergibt sich nun eine untere Grenze fu¨r die Intensita¨t, bei der Dop-
pelionisation durch Rekollision mit den hier gemachten Na¨herungen nicht
mehr stattfinden kann. Sie ergibt sich aus der Forderung, dass die kinetische
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Energie zum Zeitpunkt der Rekollision Emin,r gro¨ßer als das Ionisationspo-
tenzial IP des Ions sein muss. Zu beru¨cksichtigen ist dabei jedoch, dass das
elektrische Feld zum Rekollisionszeitpunkt tr einen Wert ungleich null auf-
weisen kann. Dieser Umstand senkt das Ionisationspotenzial des Ions auf den
Wert I∗P ab [Har00].
Betrachtet man das durch das elektrische Feld E(tr) verzerrte Coulomb-
potenzial (V (r) = −Z/|r| − E(tr) · r) aus Abb. 6.1, so erha¨lt man den Sat-






Dabei ist Z der Ladungszustand des Ionenrumpfes, welcher das Elektron, das
durch Rekollision freigesetzt wird, bindet. Durch die Einfu¨hrung eines effekti-
ven Z ko¨nnen Abschirmungseffekte benachbarter Elektronen na¨herungsweise
beru¨cksichtigt werden, sind jedoch hier vernachla¨ssigt. Im Folgenden wird Z
somit immer gleich zwei gesetzt.
Das reduzierte Ionisationspotenzial I∗P ist somit wie die kinetische Energie
des Elektrons Ekin,r abha¨ngig vom Rekollisionszeitpunkt.
I∗P = IP + Vs = IP − 2
√
2E0| sinωtr| (6.10)
Ist das elektrische Feld zum Rekollisionszeitpunkt gleich null (tr = 2pi/ω), so
ist das effektive Ionisationspotenzial I∗P gleich dem ungesto¨rten Ionisations-
potenzial IP .
In Abb. 6.5 ist die kinetische Energie des Elektrons zum Rekollisionszeit-
punkt Ekin,r aus Gl. (6.8) fu¨r eine Intensita¨t von 2, 7 · 1014 W/cm2 in blau
dargestellt. Dabei ist Ekin,r zu allen Rekollisionszeiten tr kleiner als das Io-
nisationspotenzial von Helium (54,4 eV). Das effektive Ionisierungspotenzial
I∗P , in rot dargestellt, unterschreitet hingegen fu¨r ein gewisses Zeitintervall
Ekin,r. In diesem Zeitintervall ist die direkte Stoßionisation mo¨glich.
Betrachtet man die Situation bei einer geringeren Intensita¨t, so verringert
sich Ekin,r proportional zur Intensita¨t. I
∗
P steigt hingegen fu¨r alle Zeitpunkte,
an denen das elektrische Feld ungleich null ist, an.
Aus dem effektiven Ionisationspotenzial und der kinetischen Energie zum
Rekollisionszeitpunkt la¨sst sich somit eine Intensita¨tsschwelle fu¨r die nicht-
sequenzielle Doppelionisation durch Rekollision definieren. Dabei ist Ekin,r
fu¨r einen gewissen Rekollisionszeitpunkt gerade gleich I∗P . Fu¨r alle anderen
Rekollisionszeitpunke ist Ekin,r kleiner als I
∗
P und die Stoßionisation somit
druch einen reinen Elektronen-Stoßionisationsprozess nicht mo¨glich. In Ta-
belle 6.1 sind diese Intensita¨tsschwellen ISchwelle fu¨r verschiedene Edelgase
zusammengefasst.
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Abbildung 6.5: Blau: kinetische Energie des Elektrons bei der Rekollision bei
einer Intensita¨t von 2, 7 · 1014 W/cm2. Rot: effektives Ionisationspotential I∗P
fu¨r Helium (IP = 54, 4 eV).
Eine Einschra¨nkung dieses Models ist unter anderem im Hinblick auf
die Anwendbarkeit der Tunnelionisation fu¨r die initiale Einfachionisation ge-
geben. In Tabelle 6.1 ist aus diesem Grund der Keldysh-Parameter γ aus
Gl. (6.1) fu¨r die jeweilige Schwellintensita¨t mit angegeben. Er berechnen sich







Der Keldysh-Parameter an der hier definierten nicht-sequenziellen Dop-
pelionisationsschwelle hat fu¨r alle Edelgase einen Wert nahe eins. Er nimmt
mit gro¨ßer werdender atomaren Masse zu. Die initiale Einfachionisation fin-
det also zwischen den beiden Regimen der Tunnel- und Multiphotonioni-
sation statt. Die berechneten Schwellintensita¨ten sollten daher lediglich als
Abscha¨tzung fu¨r eine spa¨tere Messung verstanden werden.
Ein Blick auf Abb. 1.2 zeigt obwohl nur wenige Datenpunkte im relevanten
Bereich gemessen wurde, dass keinerlei Schwellverhalten in der Doppelioni-
sationsrate bei der hier abgescha¨tzten Intensita¨t zu beobachten ist. Auch in
allen anderen Messungen, die bisher durchgefu¨hrt wurden, war eine solche
Schwelle nicht zu finden.
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Edelgas IP in eV ISchwelle in TW/cm
2 γ
Helium 54,42 213,7 0,98
Neon 40,96 146,8 1,11
Argon 27,63 82,1 1,27
Krypton 24,36 66,7 1,33
Xenon 20,98 51,0 1,41
Tabelle 6.1: Theoretische Schwellenwerte der nicht-sequenzielle Doppelionisa-
tion fu¨r direkte Doppelionisation bei Rekollision. IP aus [NIS06] entnommen.
6.3.1 Ionisation nach Anregung
Die Betrachtungen zur Intensita¨tsschwelle der nicht-sequenziellen Doppel-
ionisation durch Rekollision, lassen sich durch Einbeziehung einer Stoßanre-
gung des Mutterions erweitern. Dabei fu¨hrt der Stoß des Elektrons nicht zur
direkten Ionisation, sondern nur zu einer Anregung des Ions. Der angeregte
Zustand wird bei allen untersuchten Edelgasen zu einem spa¨teren Zeitpunkt,
wa¨hrend sich das elektrische Feld in der Na¨he des Maximums befindet, durch
OtB-Ionisation entvo¨lkert. Die Lebensdauer des angeregten Zustandes wird
dabei gro¨ßer als die Periodendauer des Laserlichtes angenommen.
Zur Vereinfachung soll hier nur der erste angeregte Zustand des jewei-
ligen Atoms betrachtet werden. Dieser wird im Allgemeinen durch die AC-
Stark-Verschiebung zu etwas ho¨heren Anregungsenergien angehoben, wobei
der Effekt klein ist, da das elektrische Feld selbst zum Rekollisionszeitpunkt
klein ist. Die AC-Stark-Verschiebung wird deshalb im Folgenden in sehr guter
Na¨herung vernachla¨ssigt. Die sich daraus ergebende Schwellintensita¨t kann
als untere Abscha¨tzung verstanden werden.
Das jeweilige Anregungspotenzial AP ist in der zweiten Spalte in Ta-
belle 6.2 zu finden. Die daraus berechnete nicht-sequenzielle Doppelionisa-
tionsschwelle und der dazugeho¨rige Keldysh-Parameter befinden sich in den
folgenden Spalten.
U¨berraschenderweise sind also bis auf das Edelgas Neon die so berech-
neten Schwellintensita¨ten gro¨ßer als die durch direkte Stoßionisation hervor-
gerufenen. Der Prozess der Anregung und spa¨teren Feldemission sollte also
keinen dominanten Einfluss auf die Schwelle der nicht-sequenziellen durch
Rekollision hervorgerufenen Doppelionisation haben.
Sollte die Anregung entgegen der hier gemachten Abscha¨tzung doch ei-
ne signifikante Rolle bei Experimenten nahe der nicht-sequenziellen Doppe-
lionisationsschwelle spielen, so sollte sie in der Impulsverteilung der Ionen
eindeutig zu erkennen sein. Die Doppelionisation eines angeregten Zustandes
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Edelgas AP in eV ISchwelle,a in TW/cm
2 γ
Helium 40,81 (1s → 2s) 216,1 0,98
Neon 27,17 (2p → 3s) 143,9 1,12
Argon 16,41 (3p → 3d) 86,9 1,23
Krypton 13,99 (4p → 5s) 74,1 1,26
Xenon 11,54 (5p → 6s) 61,1 1,29
Tabelle 6.2: Theoretische Schwellenwerte der Doppelionisation durch Stoß-
anregung und darauf folgende Feldemission. AP aus [NIS06] entnommen.
durch OtB-Ionisation ist nur bei einem elektrischen Feld nahe dem Maxi-
mum mo¨glich. Als Konsequenz erha¨lt das doppeltgeladene Ion keinen oder
nur einen sehr kleinen Driftimpuls. Die prominente Doppelho¨cker-Struktur
in der Impulsverteilung entlang der Polarisationsrichtung verschwindet. An
ihre Stelle tritt eine symmetrische Verteilung mit einem zentralen Maximum.
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In diesem Abschnitt wird das Reaktionsmikroskop beschrieben, das speziell
fu¨r atomphysikalische Experimente unter Anwendung des im ersten Kapi-
tel beschriebenen Lasers aufgebaut wurde. Dabei muss die kleine Spitzen-
leistung des hier verwendeten Lasers, durch eine sta¨rkere Fokussierung aus-
geglichen werden. Die dafu¨r no¨tigen Vera¨nderungen im Vergleich zu einem
”herko¨mmlichen” Reaktionsmikroskop werden im Folgenden eingehend be-
schrieben; fu¨r eine generelle, ausfu¨hrliche Beschreibung eines Reaktionsmi-
kroskops sei auf andere Literatur verwiesen [Fis03, Jes04].
7.1 Funktionsweise eines Reaktionsmikroskops
Ausgangspunkt der Untersuchungen in diesem Reaktionsmikroskop ist die
Wechselwirkung der Laserstrahlung mit einem einzelnen Atom oder Mo-
leku¨l, welche zu dessen Ionisation fu¨hrt. Das Reaktionsmikroskop misst da-
bei die Impulse aller Ionisationsfragmente (Elektronen und Ionen), was eine
vollsta¨ndige Bestimmung der Kinematik des Prozesses gestattet. Um die Ioni-
sationsprodukte nachzuweisen, werden diese durch ein schwaches, statisches
elektrisches Feld (Abzugsfeld) auf Detektoren gelenkt. Diese Detektoren mes-
sen sowohl die Position als auch die Zeitdauer zwischen der Ionisation und
dem Auftreffen auf den Detektor (Flugzeit). Aus diesen Messgro¨ßen ergeben
sich die Anfangsimpulse, die die Elektronen und Ionen durch den Ionisati-
onsprozess erhalten haben, sowie der Ladungszustand des Ions.
Da die Elektronen im Vergleich zu den Ionen eine sehr viel ho¨here An-
fangsgeschwindigkeit besitzen, wird dem elektrischen Abzugsfeld parallel zu
dessen Richtung ein statisches Magnetfeld u¨berlagert. Alle Elektronen, die
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eine Geschwindigkeitskomponente senkrecht zu diesem Magnetfeld besitzen,
werden auf eine Spiralbahn gezwungen, welche so den effizienten Nachweis
der Elektronen mit großem Raumwinkel erlaubt.
Die kinetische Energie, welche die Ionen durch den Ionisationsprozess
erhalten, ist sehr viel kleiner als die thermische Energie eines Atoms oder
Moleku¨ls bei Zimmertemperatur. Aus diesem Grund muss das Ausgangsatom
oder -moleku¨l (Target-Gas) in einem mo¨glichst ”kalten” Zustand pra¨pariert
werden.
Die Messgenauigkeit des Reaktionsmikroskops ist neben dem Zeit- und
Ortsauflo¨sungsvermo¨gen der Detektoren auch durch die Homogenita¨t des
elektrischen Abzugsfeldes und des Magnetfeldes bestimmt. Ausserdem ist
die Gro¨ße des Reaktionsvolumens, in dem die Ionisation stattfindet, sowie
die oben erwa¨hnte thermische Anfangsenergie des Target-Gases fu¨r die Mess-
genauigkeit entscheidend.
Die Messung findet im Ultrahoch-Vakuum statt (< 10−9 mbar), womit
sichergestellt ist, dass weder die Elektronen noch die Ionen auf ihrem Weg zu
den Detektoren durch Sto¨ße mit anderen Atomen oder Moleku¨len beeinflusst
werden. Vor allem aber ist ein geringer Druck wu¨nschenswert, da auch Ato-
me und Moleku¨le aus dem Restgas ionisiert werden, wodurch ein unzula¨ssig
hoher Untergrundbeitrag entsteht.
Bei Ionisationsexperimenten in intensiven Laserfeldern werden ultrakur-
ze Laserpulse in einem Reaktionsmikroskop mit Hilfe eines Spiegels fokus-
siert. Der Fokus befindet sich innerhalb eines kalten U¨berschall-Gasjets, der
senkrecht zum Laserstrahl verla¨uft. Abb. 7.1 zeigt eine schematische Skiz-
ze eines solchen Aufbaus. Dabei wird das Magnetfeld, das die Elektronen
auf eine Spiralbahn zwingt, durch zwei Helmholtzspulen erzeugt. Die Elek-
troden des Spektrometers, die das elektrische Abzugsfeld erzeugen, sind aus
Gru¨nden der U¨bersichtlichkeit nicht dargestellt. Das elektrische Abszugsfeld,
der Laserstrahl und der Gasjet weisen jeweils in eine der drei orthogonalen
Raumrichtungen.
7.2 Gasjet
In Abb. 7.2 ist die Realisierung des U¨berschall-Gasjets fu¨r das im Rahmen
dieser Arbeit aufgebaute Reaktionsmikroskop dargestellt. Das Target-Gas
stro¨mt durch eine sehr kleine Expansionsdu¨se (Durchmesser 30 µm) in die
evakuierte Expansionskammer. Die Druckdifferenz vor und nach der Expan-
sionsdu¨se (1 bar vor der Du¨se, 10−3 mbar nachher) sorgt fu¨r eine adiabatische
Expansion des Target-Gases, wobei die thermische Energie der Atome in ge-
richtete kinetische Energie umgewandelt wird. Die Vakuumbedingungen in
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Abbildung 7.1: Skizze eines Reaktionsmikroskops fu¨r Ionisationsexperimente
in intensiven Laserfeldern.
der Expansionskammer bewirken die Ausbildung einer sogenannten ”zone of
silence” vor der Expansionsdu¨se, in der keine Sto¨ße zwischen den Target-
Atomen oder Moleku¨len stattfinden. Aus diesem Bereich wird mit Hilfe des
oberen Skimmers, ein Hohlkegel mit einem 200 µm großen Loch in der Spitze,
ein kleiner Teil des Gas-Strahls herausgeschnitten, der dann in die differen-
zielle Pumpkammer geleitet wird. Durch einen weiteren Skimmer mit einer
400 µm großen O¨ffnung gelangt der Gas-Strahl ungesto¨rt in die Hauptkam-
mer. Die differenzielle Pumpkammer verringert den Eintrag von ”warmen”
Atomen aus der Expansionskammer in die Hauptkammer. Die so pra¨parierten
Target Atome und Moleku¨le sind in einem ausreichend kalten Zustand. Fu¨r
weitere Details sei auf [Mil88] verwiesen.
Der Gasjet wird am Ende der Hauptkammer in eine separate Kammer,
den sogenannten Sumpf, gefu¨hrt, in dem er in einer extra angebrachten Tur-
bopumpe vernichtet wird.
In diesem Reaktionsmikroskop wird ein im Vergleich zu anderen Experi-
menten ein sehr kleiner Laserfokus von c.a. 1 µm erzeugt (siehe Abschnitt 5).
Damit sich eine ausreichend hohe Ionisationsrate pro Laserpuls bei einem we-
sentlich kleineren Reaktionsvolumen einstellt, muss die Targetdichte erho¨ht
werden. Dies kann im Wesentlichen nur durch eine Verringerung des Abstan-
des zwischen Expansionsdu¨se und Reaktionsvolumen erreicht werden. Der
Abstand betra¨gt ca. 113 mm und ist unter Beru¨cksichtigung des noch zu
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Abbildung 7.2: Skizze des Gasjets, in den der Laserstrahl fokussiert wird.
beschreibenden Spektrometers so gering wie mo¨glich gewa¨hlt.
Neben diesen Anforderungen die ein kleines Reaktionsvolumens an die
Dichte des Gasjets stellt, resultiert andererseits auch einen Vorteil. Die Wahr-
scheinlichkeit ein Restgasatom zu ionisieren sinkt mit kleiner werdendem
Reaktionsvolumen. Die Anforderungen an das Vakuum in der Hauptkammer
sind folglich geringer als in anderen Experimenten mit intensiven Lasern.
7.3 Fokussierung innerhalb des Reaktionsmi-
kroskops
Zur Fokussierung der Laserstrahlung kommt der in Abschnitt 5 beschriebe-
ne Parabolspiegel zum Einsatz. Eine dielektrische Beschichtung des Spiegels
garantiert zwar eine hohe Reflektivita¨t, sie kann sich jedoch z.B. durch Elek-
tronenbeschuss statisch aufladen und wu¨rde so zu starken Verzerrungen des
elektrischen Abzugfeldes fu¨hren. Aus diesem Grund kommt nur eine elek-
trisch leitende, metallische Spiegelbeschichtung ohne dielektrische Schutz-
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schicht in Frage. Die Goldbeschichtung des Spiegels besitzt bei einer Laser-
lichtwellenla¨nge von 800 nm eine hohe Reflektivita¨t. Zudem ist Gold weitge-
hend chemisch inaktiv und oxidiert nicht an der Umgebungsluft.
Eine metallische Spiegeloberfla¨che stellt eine elektrische A¨quipotential-
fla¨che dar, d.h. das elektrische Feld parallel zur Spiegeloberfla¨che ist nahe
der Spiegeloberfla¨che gleich null. Um das elektrische Abzugsfeld nicht zu
sto¨ren ist ein mo¨glichst großer Abstand zwischen der Spiegeloberfla¨che und
dem Reaktionsvolumen einzuhalten. Auf der anderen Seite erzeugt eine kur-
ze Brennweite des Spiegels einen kleineren Fokus (siehe Abschnitt 5). Die
Brennweite des eingesetzten Parabolspiegels betra¨gt 50 mm und reicht somit
sehr nahe an das Reaktionsvolumen heran.
Um dennoch ein homogenes elektrisches Abzugsfeld zu gewa¨hrleisten ist
die Goldoberfla¨che des Spiegels segmentiert. Die drei elektrisch voneinander
getrennten Segmente des Spiegels dienen somit als zusa¨tzliche Elektroden des
Spektrometers, dessen Design im folgenden Abschnitt 7.4 behandelt wird.
Abbildung 7.3: Skizze der Spiegelhalterung des Fokussierspiegels
In Abb. 7.3 ist die mechanische Halterung des Spiegels skizziert. Die seg-
mentierte Goldoberfla¨che des Spiegels ist als gelbe Fla¨che dargestellt. Der
Spiegel ist in eine Tra¨gerplatte, sie ist blau dargestellt, eingelassen. Die
Tra¨gerplatte besitzt alle no¨tigen Bohrungen und Vertiefungsformen, um die
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Position des Spiegels samt Tra¨gerplatte von aussen mittels dreier Stempel
justieren zu ko¨nnen.
Der Spiegel wird durch acht, in Abb. 7.3 violett dargestellte, Klammern
in die Vertiefung der Tra¨gerplatte gedru¨ckt. Die Klammern liegen mit ei-
nem kleinen Steg an der seitlichen Fase des Spiegel auf. Die metallischen
Klammern dienen gleichzeitig der elektrischen Kontaktierung der Spiegel-
oberfla¨che. Jedes Segment des Spiegels ist dabei mit mindestens zwei Klam-
mer befestigt. Diese Redundanz soll die elektrische Kontaktierung sicherstel-
len, die spa¨ter von aussen nicht u¨berpru¨fbar ist.
Zusa¨tzlich zu den drei Spiegelsegmenten sind zwei Elektroden links und
rechts des Spiegels (in Abb. 7.3 rot eingezeichnet) auf der Tra¨gerplatte ange-
bracht. Sie dienen wie die Spiegelsegmente zur Optimierung des elektrischen
Abzugfeldes.
Abbildung 7.4: Schnittansichtsskizze der gesamten Spiegelhalterung.
In Abb. 7.4 ist die gesamte Aufha¨ngung der Tra¨gerplatte ohne Spiegel
in einer Schnittansicht skizziert. In den grau dargestellten Flansch sind drei
Lineardurchfu¨hrungen eingelassen, deren La¨nge jeweils mit einer Feingewin-
deschraube eingestellt werden kann. An den daran befestigten rot dargestell-
ten Stempeln ist die Tra¨gerplatte aufgeha¨ngt. Die Stempel werden durch
Lo¨cher in der gru¨nen Halterungsplatte gefu¨hrt. Mit Hilfe der gelb dargestell-
ten Stangen ist die Halterungsplatte ihrerseits am Flansch befestigt. Zwischen
der Tra¨ger- und Halterungsplatte befinden sich vier Kupfer-Beryllium-Federn
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(nicht sichtbar), die die Tra¨gerplatte an die Stempel dru¨cken.
7.4 Aufbau des Spektrometers
Im Spektrometer wird mit Hilfe von ringfo¨rmigen Elektroden ein mo¨glichst
homogenes elektrisches Abzugsfeld erzeugt, in dessen Mitte sich das Reakti-
onsvolumen des Laserfokus befindet.
Auf der linken Seite in Abb. 7.5 ist eine Schnittansicht des Spektrometers
dargestellt. Es besteht aus 36 einzelnen Elektroden, die in einem Abstand von
Abbildung 7.5: Links: Schnittansicht des Spektrometers in der Haupkammer.
Rechts: Skizze einer Spektrometerelektrode.
8 mm parallel nebeneinander angeordnet sind. Eine einzelne Spektrometer-
elektrode ist in Abb. 7.5 auf der rechten Seite dargestellt. Der Durchmesser
des Spektrometervolumens von 80 mm ist durch den effektiven Durchmesser
der beiden Detektoren vorgegeben, er ist damit etwas kleiner als das 90 mm
große Loch in jeder Elektrode. Das Spektrometervolumen wird auf beiden
Seiten durch einen Detektor (in Abb. 7.5 nicht dargestellt) begrenzt; seine
Gesamtla¨nge betra¨gt dadurch 306,4 mm. Unabha¨ngig von den Detektoren
ist das Spektrometer an dessen Ende durch eine zylindrische Aufha¨ngung an
der Hauptkammer befestigt. Der sto¨rende Einfluss der Aufha¨ngung auf das
Abzugsfeld wird durch eine Abschirmungselektrode verhindert.
Jede Elektrode besitzt eine senkrecht abgebogene Lasche, die das sto¨rende
Erdpotenzial der differenziellen Pumpkammer abschirmt. Die Elektroden wer-
den durch vier Keramikrohre fixiert, in denen jeweils eine Gewindestange
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gefu¨hrt wird (siehe Abb. 7.5 rechts). Die Gewindestange dient zur Befesti-
gung an der Aufha¨ngung des Spektrometers.
Der Abstand zwischen den Elektroden wird durch zwei Abstandsro¨hrchen
gewa¨hrleistet, von denen eines aus Keramik ist, um die elektrische Isolation
zwischen den Elektroden zu gewa¨hrleistet. Eine Skizze dieser Anordnung ist
in Abb. 7.6 zu sehen. Das Keramikro¨hrchen wird seinerseits durch ein Alu-
Abbildung 7.6: Schnittansicht der Anordnung der Abstandsro¨hrchen zwi-
schen den Elektroden.
miniumro¨hrchen mit gro¨ßerem Durchmesser vor statischer Aufladung durch
geladene Teilchen aus dem Spektrometervolumen geschu¨tzt.
Jede Elektrode ist durch einen elektrischen Widerstand von 21 kΩ mit
seiner benachbarten Elektrode verbunden. Wird an den Enden des Spektro-
meters eine Spannung angelegt, so ergibt sich auf den Elektroden ein linearer
Potenzialverlauf.
In der Mitte des Spektrometers ist senkrecht zum elektrischen Abzugsfeld
auf beiden Seiten ein Loch angebracht, in das auf der einen Seite der Gold-
spiegel platziert wird. Auf der anderen Spektrometerseite tritt der Laserstrahl
durch dieses Loch, dessen Felddurchgriff durch verla¨ngerte Elektroden mini-
miert wird. Weitere Aussparungen um das Loch schaffen den Platz fu¨r die
zuvor beschriebene Spiegelhalterung.
7.4.1 Segmentierung des Goldspiegels
Die Segmentierung des Spiegels wird mit einer Maske realisiert, die wa¨hrend
der Goldbeschichtung auf dem Spiegelsubstrat aufliegt. Zwei Stege mit einer
Breite von 0,5 mm und 1 mm Ho¨he unterteilen den Spiegel in drei Segmente.
Jeder Steg hat einen Abstand von 0,1-0,2 mm von der Spiegeloberfla¨che; seine
Form verla¨uft entlang der Spiegeloberfla¨che. Eine Skizze der Maske mit ihren
Abschattungsstegen ist in Abb. 7.7 zu sehen.
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Abbildung 7.7: Skizze der Spiegelmaske, die zur Segmentierung wa¨hrend der
Beschichtung auf dem Spiegelsubstrat aufliegt.
Die elektrische Separation der einzelnen Segmente gelang mit dieser Be-
schichtungstechnik nur unzureichend. Die Segmente wiesen untereinander
einen sehr geringen elektrischen Widerstand auf. Dieser wurde mit Hilfe einer
scharfen Metallspitze durch Abkratzen der Segmentspalte mechanisch erho¨ht.
Er weist nun einen hinreichenden Wert von ca. 50 Ω auf. Dieser Umstand
hat neben den Vorteil, dass sich die Glasoberfla¨che des Spiegels zwischen den
Goldsegmenten nicht statisch aufladen kann.
7.4.2 Numerische Berechnung des elektrischen Abzug-
feldes
Mitentscheidend fu¨r die Qualita¨t des Spektrometers ist die Homogenita¨t des
elektrischen Abzugfeldes innerhalb des Spektrometervolumens. Besitzt das
Spektrometer kleine O¨ffnungen fu¨r den Laserstrahl und sind A¨quipotenzial-
fla¨chen (metallische Gegensta¨nde) weit von diesen O¨ffnungen entfernt, so
kann das Spektrometer als zylindersymmetrischer Ko¨rper angenommen wer-
den. Die Berechnung des elektrischen Feldes la¨sst sich auf ein zweidimensio-
nales Problem reduzieren.
Das oben beschriebene Spektrometer erfu¨llt diese Vorraussetzung jedoch
nicht. Um einen kleinen Fokus zu erzeugen, ist der Goldspiegel am Rand
des Spektrometervolumens platziert. Die A¨quipotenzialfla¨che der Goldober-
fla¨che bricht die Zylindersymmetrie des Spektrometers. Der Feldverlauf im
Spektrometervolumen muss somit dreidimensional berechnet werden.
Der Potenzialverlauf ϕ(~r) im Spektrometer wird durch die Laplace-Glei-
chung beschrieben.
∆ϕ(~r) = 0 (7.1)
Dabei ist ∆ der Laplace-Operator und ~r der Ortsvektor.
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Kennt man zwei Lo¨sungen der Laplace-Gleichung ϕ1 und ϕ2 fu¨r zwei un-
terschiedliche Randbedingungen, so erha¨lt man den Potenzialverlauf ϕg fu¨r
eine beliebige Linearkombination der beiden Lo¨sungen als einfacher Super-
position der skalierten Einzello¨sungen [Leh96].
∆ϕg = ∆(a1ϕ1 + a2ϕ2) = a1∆ϕ1 + a2∆ϕ1 = 0 (7.2)
Die Randbedingung fu¨r den resultierenden Potenzialverlauf ϕg wird dabei
durch dieselbe Linearkombination beschrieben. Dieser Umstand la¨sst eine
einfache und schnelle Berechnung des Gesamtpotenzials ϕg mit gea¨nderten
Randbedingungen zu.
Das elektrische Feld ~E ist durch den Gradienten von ϕ definiert:
~E = −gradϕ (7.3)
Die Berechnung des Potenzialverlaufs fu¨r komplizierte, dreidimensiona-
le Formen la¨sst sich im Allgemeinen nur numerisch durchfu¨hren. Zu diesem
Zweck wurde die Geometrie des Spektrometers in das Programm SimIon
eingegeben. Das Programm berechnet mit Hilfe einer Finite-Elemente Me-
thode den Potenzialverlauf fu¨r jede Elektrode des Spektrometers. Eine Ge-
samtlo¨sung erha¨lt man spa¨ter durch die oben beschriebene Linearkombina-
tion.
In einem ersten Schritt wurde die Form der Elektroden so optimiert, dass
Felddurchgriffe von der Hauptkammerwand und der Wand der differenziel-
len Pumpkammer, die sich auf Erdpotenzial befinden, vernachla¨ssigbar klein
sind.
Fu¨r die folgenden Berechnungen wurde an die Elektroden ein linearer
Potenzialverlauf angelegt, der am Spektrometer durch einen Spannungstei-
ler erzeugt wird. Um den Einfluss der Spiegeloberfla¨che auf das Abzugsfeld
mo¨glichst geringen zu halten, ist eine große Anzahl an unterteilten Spiegel-
segmenten wu¨nschenswert. Da sich aber die technische Realisierung der Seg-
mentierung des Spiegels schwierig gestaltete, und der nicht vergoldete Streifen
zwischen den Segmenten einen zusa¨tzlichen Verlust an Laserlicht bedeutet,
wurde die Anzahl der Segmente auf drei beschra¨nkt. Fu¨r die Ausgestaltung
der Goldoberfla¨che des Spiegels, ergeben sich zwei Fragestellungen:
• Welche Abmessungen sollen die Spiegelsegmente haben?
• Welche Spannung muss an das jeweilige Spiegelsegment angelegt wer-
den?
Um nicht fu¨r jede mo¨gliche Unterteilung der Spiegeloberfla¨che in die drei
Spiegelelektroden SE1, SE2 und SE3 eine neue Berechnung durchfu¨hren zu
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mu¨ssen, wird der Spiegel in mehr als drei Spiegelelektroden unterteilt. Hierfu¨r
fu¨gt man zwischen den jeweiligen Spiegelelektroden mehrere kleine Elektro-
den ein. Dies ist in Abb. 7.8 veranschaulicht, wo zwischen der Spiegelelektrode
SE1 und SE2 die Elektroden El1 bis El4 eingefu¨gt sind. Das gleiche geschieht
auf der linken Spiegelseite, dort sind die Elektroden El5 bis El8 zwischen der
Spiegelelektrode SE1 und SE3 platziert.
Abbildung 7.8: Skizze der Spiegelelektroden. Fu¨r die Bestimmung des opti-
malen Abstands zwischen den Spiegelelektroden SE1, SE2 und SE3 werden
zusa¨tzliche Elektroden El1 bis El8 eingefu¨gt. Links und rechts des Spiegels
befinden sich zwei Zusatzelektroden ZE1 und ZE2.
Die Mitte des Spektrometers, und somit auch die mittlere Spiegelelektro-
de SE1, wird auf das Bezugspotenzial ϕ = 0 V festgelegt. Weist man nun den
Elektroden El1 bis El4 das Potenzial der Spiegelelektrode SE2 USp1 zu, so be-
tra¨gt der Abstand zwischen der Mitte des Spiegels und der Grenze zwischen
dem mittleren und rechten Spiegelsegment a1. Da der Spiegel symmetrisch
zu einer Achse durch die Spiegelmitte (in Abb. 7.8 als schwarz gepunktete
Linie dargestellt) aufgebaut ist, wird den Elektroden El5 bis El6 in diesem
Fall das Potenzial der Spiegelelektrode SE3 −USp1 zugewiesen.
Will man den Abstand zwischen Spiegelmitte und den Spiegelelektroden
SE1 und SE2 auf a2 erho¨hen, weist man den Elektroden El1 und El5 das
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Potenzial der Spiegelmitte 0 V zu. Das Potenzial der anderen Elektroden
(El2 bis El4 und El6 bis El8) verbleibt auf dem vorigen Potenzial USp1 bzw.
−USp1.
Auf diese Weise lassen sich sechs unterschiedliche Absta¨nde a1 bis a6
zwischen der Mitte des Spiegels und den a¨usseren Spiegelelektroden ohne eine
erneute numerische Berechnung bei gleicher Konfiguration der Elektroden
verwirklichen.
Die Zusatzelektroden ZE1 und ZE2 links und rechts des Spiegels sind
in der obigen Abb. 7.8 rot dargestellt (siehe auch Abb. 7.3). Ihnen wird ein
Potenzial von USp2 bzw. −USp2 zugewiesen.
Fu¨r die folgenden Berechnungen wird ein kartesisches Koordinatensystem
eingefu¨hrt, dessen Ursprung sich in der Mitte des Reaktionsvolumens bzw.
des Spektrometers befindet. Das Koordinatensystem ist zusammen mit dem
Spiegel und einem Teil der Spektrometerelektroden in einer Schnittansicht
in Abb. 7.9 dargestellt.
Abbildung 7.9: Kartesisches Koordinatensystem zur Berechnung des elektri-
schen Abzugsfeldes im Spektrometer.
Das gewu¨nschte homogene elektrische Abzugsfeld ~Esoll innerhalb des Spek-
trometervolumens besitzt nur eine z-Komponente. Es ergibt sich aus dem
linearen Spannungsverlauf auf den Spektrometerelektroden.
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Das tatsa¨chliche elektrische Feld ~Eist wird aus drei numerischen Lo¨sungen
ϕSpek, ϕSE und ϕZE als Linearkombination berechnet:
~Eist = grad (ϕSpek + USp1 · ϕSE + USp2 · ϕZE) (7.4)
Der relative Fehler Frel zwischen dem gewu¨nschten und dem tatsa¨chlichen
elektrischen Feld berechnet sich folgendermaßen:
Frel =
∣∣∣ ~Eist − ~Esoll∣∣∣∣∣∣ ~Esoll∣∣∣ (7.5)
Um einen mo¨glichst kleinen relativen Fehler zu erhalten wurden die Lo¨-
sungen ϕSpek, ϕSE und ϕZE aus SimIon exportiert und in das Mathematikpro-
gramm Matlab importiert. Der berechnete Raum (90x80x80 mm3) umfasste
dabei nicht das gesamte Spektrometervolumen, sondern nur den kritischen
Bereich vor dem Spiegel. Die Auflo¨sung der Berechnung betrug 0,5 mm. Mit
Hilfe eines Optimierungsalgorithmus, der von Matlab zur Verfu¨gung gestellt
wird, wurde das Maximum der Verteilung des relativen Fehlers innerhalb des
Spektrometervolumens durch Variation von USp1 und USp2 minimiert.
Das Ergebnis dieser Berechnung ist in Abb. 7.10 in Konturdiagrammen,
in denen der relative Fehler aus Gl. 7.5 mit unterschiedlichen Farben wieder-
gegeben wird, dargestellt. Das obere Diagramm zeigt den relativen Fehler in
der xz-Ebene, in der die Abweichungen zum gewu¨nschten elektrischen Ab-
zugsfeld am gro¨ßten sind. Das zweiten Diagramm stellt Frel in der xy-Ebene
dar. Der Rand des Spektrometervolumens ist jeweils mit einer unterbroche-
nen roten Kurve markiert. Der sto¨rende Einfluss des Spiegels ist auf der
linken Seite durch die dunkelrote Farbe, die einen relativen Fehler von u¨ber
einem Prozent bedeutet, deutlich zu erkennen. Innerhalb des Spektrometer-
volumens ist der Fehler jedoch vertretbar klein. Ein sto¨render Einfluss durch
die O¨ffnung fu¨r den Laserstrahl auf der gegenu¨berliegenden Seite ist nicht zu
erkennen.
Der maximale relative Fehler innerhalb des Spektrometervolumens bei
optimierten Spannungen USp1 und USp2 der Spiegelelektroden betra¨gt 0,33 %.
Vera¨ndert man USp1 und USp2 um 1 %, so steigt Frel auf 0,34 %. Weichen die
Spannungen an den Spiegelelektroden um 10 % vom Optimalwert ab, ist der
relative Fehler mit 1,4 % immer noch tolerabel.
Zum Vergleich ist der relative Fehler in der xy-Ebene eines nicht segmen-
tierten Spiegels in Abb. 7.11 gezeigt. Der Maximalwert von Frel innerhalb
des Spektrometervolumens betra¨gt hier 104 %.
In Abb. 7.12 wurde die Spannung an der Spiegelelektrode USp1 und an
der Zusatzelektrode USp2 fu¨r unterschiedlich große elektrische Abzugsfelder
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Abbildung 7.10: Konturdiagramme des relativen Fehlers des elektrischen Ab-
zugsfeldes in der xz-Ebene (oben) und der xy-Ebene (unten). Die Grenzen
des Spektrometervolumens sind mit roten Kurven markiert.
berechnet. Der jeweilige lineare Fit besta¨tigt den erwarteten linearen Zusam-
menhang.
Mit Hilfe der Steigung der roten und blauen Geraden kann ein Zusam-
menhang zwischen der Spannung USpek, die am Spektrometer anliegt, und
den Spannungen der Spiegelelektroden und der Zusatzelektroden angegeben
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Abbildung 7.11: Konturdiagramm des relativen Fehlers des elektrischen Ab-
zugsfeldes in der xz-Ebene fu¨r einen Spiegel ohne Segmente.
Abbildung 7.12: USp1 (+) und USp2 (o) als Funktion des elektrischen Abzugs-
feldes. Die rote und blaue Gerade ist jeweils ein linearer Fit.
werden.
USp1 = 0, 227 · USpek (7.6)
USp2 = 0, 567 · USpek (7.7)
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Die Spannung USpek bzw. −USpek wird an die erste Detektorelektrode, sie
besteht aus einem feinmaschigen Kupfergewebe und begrenzt das Spektro-
metervolumen, angelegt.
Beide Detektoren sind sogenannte ”delay-line” Detektoren mit einem
Durchmesser von 80 mm. Details zum Aufbau solcher Detektoren finden sich
in [Mos03].
7.4.3 Magnetfeld des Spektrometers
Das Magnetfeld innerhalb des Spektrometervolumens wird durch zwei Helm-
holtzspulen mit einem Durchmesser von 710 mm erzeugt (siehe Abb. 7.1).
Ihr Abstand ist entgegen der eigentlichen Helmholtzkonfiguration, die einen
Abstand des halben Spulendurchmessers vorschreibt, um 10 % vergro¨ßert.
Die sich daraus ergebende z-Komponente des Magnetfeldes ist in Abb. 7.13
relativ zum Maximalwert Bmax dargestellt.
Abbildung 7.13: z-Komponente des normierten Magnetfeldes innerhalb des
Spektrometervolumens.
Der Bereich, in dem das Magnetfeld um bis zu 0,2 % von der maximalen
Sta¨rke abweicht, ist mit zwei unterbrochenen roten Geraden gekennzeich-
net. Dieses nahezu homogene Regime wird in vertikaler Richtung durch zwei
senkrechte, schwarze Linien markiert; seine Ausdehnung betra¨gt 208 mm.
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Die Helmholtzspulen sind gegenu¨ber der Spektrometermitte, bzw. dem Re-
aktionsvolumen, zum Elektronendetektor hin verschoben, um sicherzustellen,
dass sich die Elektronen auf ihremWeg vom Reaktionsvolumen zum Detektor
in einem weitestgehend homogenen Magnetfeld bewegen.
Jede der beiden Spulen besitzt 200 Windungen eines Kupferkabels mit
einer Leiterfla¨che von 0, 5 mm2. Fließt ein Strom von 2 A durch jede Spu-
le, wird ein Magnetfeld von 1 mT erzeugt, welches 10 mal gro¨ßer ist als das
Erdmagnetfeld. Die Orientierung des Spulenpaares kann geringfu¨gig gea¨ndert
werden, so dass sto¨hrende Einflu¨sse von Aussen, wie z.B. durch das Erdma-
gnetfeld, kompensiert werden ko¨nnen.
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Kapitel 8
Erste Ergebnisse mit dem
Reaktionsmikroskop
In diesem Kapitel werden die bisher mit dem Reaktionsmikroskop erziel-
ten Resultate dargelegt. Ausgiebige Messungen zur Fragestellung der nicht-
sequenziellen Doppelionisation sind bisher aus Zeitgru¨nden nicht mo¨glich
gewesen. Erste Ergebnisse verdeutlichen jedoch die Eignung des gesamten
experimentellen Aufbaus fu¨r vollsta¨ndig differenzielle Messungen in einem
experimentell bisher nur schwer zuga¨nglichen Intensita¨tsbereich.
Bislang konnten zwei Messungen mit dem zuvor beschriebenen Reakti-
onsmikroskop und dem Laser mit langem Resonator durchgefu¨hrt werden.
Bei der ersten Messung war das Reaktionsmikroskop mit nur einem Detek-
tor zum Nachweis von Ionen ausgestattet. Nachdem das Reaktionsmikroskop
mit einem weiteren Detektor ausgeru¨stet wurde, konnten in einer zweiten
Messung Ionen und Elektronen in Koinzidenz nachgewiesen werden. Beide
Messungen beschra¨nkten sich jedoch auf die Bestimmung der jeweiligen Flug-
zeit; die Auslese der Ortsinformation aus den Detektoren konnte bisher aus
Zeitgru¨nden nicht implementiert werden.
8.1 Nachweis von Ionen
Bei den Messungen mit dem Ionendetektor wurde Helium und Argon als
Target-Gas eingesetzt und deren Ionisationsrate ermittelt. Sie betrug fu¨r Ar-
gon maximal 10 kHz und fu¨r Helium maximal 1 kHz.
Die Flugzeit der einfach geladenen Ar+-Ionen betra¨gt bei einem elektri-
schen Abzugsfeld von 2, 8 V/cm etwa 21 µs und ist somit wesentlich la¨nger als
die Zeitdauer zwischen zwei Laserpulsen von TR = 160 ns. Ermittelt man ein
Flugzeitspektrum, das aus dem Detektorsignal als Startsignal und dem dar-
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auf folgenden Laserpuls als Stopsignal generiert wurde, wird das komplette
Flugzeitspektrum in ein Zeitintervall von 160 ns, das der Pulswiederholrate
entspricht, gefaltet. Dieses gefaltete Flugzeitspektrum ist in Abb. 8.1 darge-




















Abbildung 8.1: Gefaltetes Flugzeitspektrum von Ar+.
ionisation, handelt es sich bei dem breiten Maximum um einfach geladene
Argonionen. Doppelt ionisiertes Argon und Ionen aus dem Restgas werden
zwar auch in das Zeitintervall TR gefaltet, deren Signatur geht jedoch im
Rauschen von Abb. 8.1 unter.
Die Aufnahme des gezeigten Flugzeitspektrums erfolgte mit einem digita-
len Oszilloskop, das mit dem Ionensignal des Detektors getriggert wurde. Das
Eingangssignal des Oszilloskops war das Signal einer schnellen Photodiode,
mit der der Laserpuls detektiert wurde. Die in Abb. 8.1 blau dargestellten
Datenpunkte entstanden durch Mittelung mehrerer Tausend Oszilloskopauf-
nahmen. Dabei ist das Signal umso gro¨ßer, je ha¨ufiger zu diesem Zeitpunkt
ein Laserpuls durch die Photodiode detektiert wurde. Die rote Kurve geht
durch Gla¨ttung aus den Originaldaten hervor.
Die rote Kurve aus Abb. 8.1 ist in der folgenden Abb. 8.2 u¨ber dem Impuls
der Ionen p|| entlang der Laserpolarisation nochmals in rot dargestellt. Dabei
fallen zwei markante Unterstrukturen der Impulsverteilung auf: Erstens gibt
es zwei scharfe Seitenmaxima neben einem Zentralmaximum, das ebenfalls
scharf ausgepra¨gt ist. Diese Maxima wiederholen sich, weniger ausgepra¨gt
aber immer noch gut sichtbar, bei ho¨heren Impulsen. Zweitens ist ein kleines
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Abbildung 8.2: Ar+ als Funktion des Impulses parallel zur Laserpolariation.
Rot: Daten aus Abb. 8.1. Blau: Messung aus [Rud04].
Plateau, das sich ab ca. p|| = 0, 9 a.u. zu ho¨heren Impulsen hin erstreckt, zu
erkennen.
In Abb. 8.2 sind neben dieser Messung zusa¨tzlich Daten aus [Rud04] (in
blau) dargestellt. Einzelheiten zu dem dabei verwendeten experimentellen
Aufbau finden sich in [Jes04] wieder. Bemerkenswerterweise ist eine sehr gute
U¨bereinstimmung der beiden Datensa¨tze zu erkennen.
Aufgrund der Impulserhaltung zwischen dem Ar+-Ion und dem freige-
setzten Elektron, unter Vernachla¨ssigung des sehr viel kleineren Photonen-
impulses, ist die Impulsverteilung in Abb. 8.2 ein Spiegelbild der Elektro-
nenimpulsverteilung. Die scharfen Seitenmaxima auf dieser Impulsverteilung
spiegeln ATI-a¨hnliche Strukturen wieder, die stark von der atomaren Struk-
tur abha¨ngen [Rud04]. So besitzt die Ar+-Impulsverteilung ein zentrales Ma-
ximum, wohingegen Helium und Neon jeweils ein Minimum an dieser Stelle
aufweisen. Die genaue Ursache dieser Strukturen ist bis heute Gegenstand
der Forschung und noch nicht im Detail verstanden.
Das oben beschriebene Plateau entsteht durch einen elastischen Stoß bei
der Rekollision des freigesetzten Elektrons mit seinem Mutterion, wodurch
sowohl das Elektron als auch das Ion zusa¨tzliche kinetische Energie erhalten.
Der Impuls, bei dem das Plateau in die zentrale Hauptverteilung u¨bergeht,
liegt bei etwa 2
√
UP . Dies la¨sst nach Gl. (6.4) einen Schluss auf die Spit-
zenintensita¨t im Fokus zu. In U¨bereinstimmung mit den in Abb. 8.2 blau
dargestellten Daten ergibt sich eine Spitzenintensita¨t von 1, 2 · 1014 W/cm2
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innerhalb des Fokus. Damit stellt dieser Wert die zur Zeit ho¨chste, direkt mit
einem Laseroszillator (ohne Versta¨rkung oder U¨berho¨hung) erzeugte Inten-
sita¨t dar.
8.2 Koinzidenzmessung
Mit dem Einbau des zweiten Detektors wurde gleichzeitig ein neuer Spiegel
mit einer vermeintlich besser polierten Oberfla¨che fu¨r eine bessere Fokussie-
rung eingebaut. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass die Qualita¨t
des zweiten Spiegels schlechter war als die des ersten. Dies besta¨tigten auch
die Raten der ionisierten Atome, die nicht mehr die vorigen Werte erreich-
ten. Die folgende Messung wurde aus diesem Grund mit einer geringeren
Spitzenintensita¨t aufgenommen.
Die zusa¨tzliche Erfassung der Elektronenflugzeit la¨sst eine Koinzidenz-
messung von Ionen und Elektronen zu. Das mit dieser Koinzidenz gemessene
Ionenflugzeitspektrum ist in Abb. 8.3 dargestellt, wobei die Ionenanzahl in
einem logarithmischen Maßstab aufgetragen ist.
Abbildung 8.3: Flugzeitspektrum von Argon
Fu¨r die Aufzeichnung des Flugzeitspektrums kam eine neue Elektronik,
ein sogenannter Digitizer der Firma Acqiris, zum Einsatz. Dabei handelt es
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sich, wie zuvor bei dem Oszilloskop, um eine schnelle Abtastung des Photo-
diodensignals sowie der Detektorsignale. Nachdem die Daten in einen Com-
puter u¨bertragen wurden, ermittelte eine Software den Zeitpunkt eines jeden
Signalpulses.
Die Messung eines Ereignisses wurde mit dem Signal des Elektronende-
tektors gestartet und nach einer festgesetzten Zeit, in dem Fall von Abb. 8.3
25 µs, beendet. Der Zeitpunkt der Ionisation t = 0 µs wurde mit Hilfe eines
detektierten Laserpulses, der nach dem Startsignal des Elektrons gemessen
wurde, im Nachhinein bestimmt.
Das elektrische Abzugsfeld des Spektrometers wurde so angepasst, dass
die Flugzeit von Ar+ mit 24, 2 µs (scharfes Maximum am rechten Rand des
Flugzeitspektrums in Abb. 8.3) noch gut abgebildet wird. Ein weiteres, aus-
gepra¨gtes und breites Maximum befindet sich bei einer Flugzeit von 16 µs,
welches einer atomaren Masse von 18 entspricht. Es handelt sich hierbei um
H2O
+ Ionen, ein leicht zu ionisierendes Restgasmoleku¨l. Die Breite des Ma-
ximums resultiert aus der thermischen Anfangsenergie der Wassermoleku¨le.
Rechts neben diesem Maximum ist bei einer Flugzeit von 17, 2 µs ein wei-
teres, schmales Maximum zu erkennen. Es handelt sich hierbei um doppelt
ionisiertes Argon (Ar2+).
Neben diesen Maxima, die man einem bestimmten Atom oder Moleku¨l
zuordnen kann, gibt es viele Ereignisse, die einen breiten Untergrund u¨ber
das gesamte Flugzeitspektrum bilden. Dieser Untergrund entsteht nicht nur
durch weitere Restgasatome oder Moleku¨le, sondern auch durch eine U¨ber-
lagerung mehrerer Ereignisse. Wird das Elektron nach einer Ionisation nicht
detektiert, so ist das dazugeho¨rige Ion ohne korrekten Start der Aufnah-
meelektronik entstanden. Wird die Aufnahme nun innerhalb der Flugzeit
des Ions durch einen darauf folgenden Laserpuls gestartet, wird es zu einem
zufa¨lligen Zeitpunkt detektiert.
Verringert man die Intensita¨t, wird diese Art des Untergrunds, der auch
durch Target-Gas entsteht, im Verha¨ltnis zur Wahrscheinlichkeit einer kor-
rekt detektierten Ionisation kleiner. Er sollte daher bei Messungen bei klei-
neren Intensita¨ten, die sich in der Na¨he der vermuteten nicht-sequenziellen
Doppelionisationsschwelle befinden, nicht sto¨ren.
Entsteht der Untergrund hingegen direkt oder durch den oben beschriebe-
nen Mechanismus durch Restgas, ist eine Verschlechterung des Verha¨ltnisses
zwischen Signal und Untergrund zu erwarten. In der Zwischenzeit ko¨nnte je-
doch der Restgasdruck durch Ausheizen der Haupkammer um eine Gro¨ßenord-
nung gesenkt werden (3 · 10−10 mbar).
Desweiteren kann der durch Restgas verursachte Untergrund durch die
Messung des Ortes der Ionen auf dem Detektor reduziert werden, da Rest-
gasatome eine thermische Anfangsenergie besitzen, Atome aus dem Target-
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Gas hingegen nur in bestimmten Bereichen auf den Detektor auftreffen.
In Abb. 8.4 ist das zu Abb. 8.3 geho¨rige Elektronenflugzeitspektrum dar-
gestellt. Dieses ist, wie die Messung der Ionenflugzeiten mit nur einem Detek-
Abbildung 8.4: Elektronenflugzeitspektrum von Argon
tor, in ein Zeitfenster von 160 ns gefaltet. In dem Fall der Elektronen stellt
dies allerdings keine Einschra¨nkung dar, da die Flugzeit der Elektronen meist
kleiner ist als die Wiederholrate der Laserpulse von 160 ns.
Manche der Elektronen in Abb. 8.4 sind allerdings einem falschen Start-
zeitpunkt zugeordnet. Dieser la¨sst sich jedoch in zuku¨nftigen Messungen mit
einer zusa¨tzlichen Ortsauflo¨sung der Detektoren, die eine vollsta¨ndige Infor-
mation u¨ber den Ionisationsprozess liefert, im Nachhinein ermitteln.
8.3 Vergleich mit bisherigen Messaufbauten
Abschliessend sei hier erwa¨hnt, dass durch den vorgestellten experimentellen
Aufbau eine wesentliche Verku¨rzung der Messzeiten im Vergleich zu beste-
henden Experimenten erreicht werden kann. So beno¨tigte die Aufnahme der
Daten aus [Rud04], in Abb. 8.2 blau dargestellt, mehrere Tage; das ebenfalls
in Abb. 8.2 gezeigte rote Spektrum hingegen nur 10 Minuten.
Dies verdeutlicht die Ionisationsrate, die im Fall von Argon wa¨hrend der
ersten Messung 10 kHz betrug. Sie hat somit etwa die gleiche Gro¨ßenordnung
wie die Pulswiederholrate eines Versta¨rkersystems; die Wahrscheinlichkeit ein
Argonatom zu ionisieren, liegt jedoch im Prozentbreich. Dies veranschau-
licht auf eindrucksvolle Weise das Potenzial des gesamten experimentellen
Aufbaus.
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Die erzeugte Intensita¨t innerhalb des Reaktionsmikroskops ist zwar 100-
mal schwa¨cher im Vergleich zu bisherigen Aufbauten, sie wird jedoch in einem
Zeitintervall 1000-mal o¨fter erreicht.
Neben der nicht-sequenziellen Doppelionisation gibt es im U¨bergangs-
bereich zwischen dem Multiphoton- und Tunnelregime weitere interessante
Fragestellungen und nicht vollsta¨ndig verstandene Meßergebnisse, wie z.B.
die ATI-Strukturen auf den Ionenimpulsspektren in Abb. 8.2, die mit diesem
Aufbau sehr viel effizienter untersucht werden ko¨nnen.
89




In diesem Kapitel wird diese Arbeit kurz zusammengefasst und ein Ausblick
u¨ber mo¨gliche zuku¨nftige Entwicklungen der behandelten laser- und atom-
physikalischen Aspekte gegeben.
Intensive Laserpulse aus einem Laser mit langem Resonator
Der ersten Teil der Arbeit behandelt einen Titan-Saphir Laser, dessen Reso-
nator durch eine sogenannte Herriot-Zelle verla¨ngert ist. Der Laser wird im
positiven Dispersionsregime betrieben und von einem neuartigen frequenz-
verdoppelten Yb:YAG-Scheibenlaser mit einer Leistung von 15 W gepumpt.
Fu¨r einen stabilen Laserbetrieb muss der Laserkristall weit unter 0◦ C geku¨hlt
werden. Ein unerwu¨nschter Betriebszustand, bei dem mehrere Pulse im La-
seroszillator umlaufen, konnte ausgeschlossen werden.
Der Laser emittiert Pulse mit einer Energie von 0, 56 µJ bei einer Puls-
wiederholrate von 6 MHz. Nach der Kompression der dispersiven Laserpulse
durch einen Prismenkompressor besitzen die Pulse eine Pulsdauer von 54 fs
und eine Pulsspitzenleistung von nahezu 10 MW. Die hervorragende Stahl-
qualita¨t des Laser ist mit einem M2-Wert, der kleiner als 1,1 ist, durch eine
Messung besta¨tigt.
Diese Laserparameter stellen den Maßstab des heutzutage mo¨glichen dar
und werden vor allem dem Bedarf einer hohen Pulswiederholrate bei gleich-
zeitig genu¨gend hoher Pulsenergie und Fokussierbarkeit gerecht.
Eine weitergehende Reduktion der Pulsdauer wa¨re fu¨r viele Anwendun-
gen wu¨nschenswert. Dies sollte, neben einem verbesserten Dispersionsverlauf
innerhalb des Laserresonators, vor allem durch die Verwendung von SESAMs
mit einer gro¨ßeren Bandbreite mo¨glich sein. Daru¨ber hinaus ist eine externe
Pulskompression durch einen kaskadierten nichtlinearen Effekt fu¨r diesen Be-
reich von Laserparametern sehr vielversprechend, mit dem eine zusa¨tzliche
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Steigerung der Pulsspitzenleistung mo¨glich erscheint.
Fu¨r manche Einsatzbereiche ist eine weitere Steigerung der Pulsenergie
erforderlich. Hierbei sollte eine Steigerung um bis zu einer Gro¨ßenordnung
durch eine zusa¨tzliche Verla¨ngerung des Resonators, durch die Verwendung
eines la¨ngeren Laserkristalls und durch eine effizientere Ku¨hlung des Laser-
kristalls realisierbar sein.
Daru¨ber hinaus ist auch eine externe Versta¨rkung der Laserpulse denk-
bar, zumal der eingesetzte Pumplaser einen weiteren Ausgangsstrahl mit ei-
ner Leistung von weiteren 15 W besitzt. Durch den bisher ungenutzten Stahl
ko¨nnte ein Mehrwegeversta¨rker gepumpt werden, der die erzeugten Laserpul-
se ohne aufwendige A¨nderungen am Resonator versta¨rkt.
Neben der Titan-Saphir-Technologie gibt es das sich schnell entwickelnde
Feld der direkt mit Laserdioden gepumpten Festko¨rperlaser, die wegen ih-
rer geringen Kosten auch vermehrt ein kommerzielles Interesse wecken. Ein
Beispiel fu¨r ein solches System ist ein Laser mit ”Cavity-Dumping”. Die
Laserpulse im Resonator werden dabei erst nach mehreren Umla¨ufen durch
einen optischen Schalter ausgekoppelt.
Mit einem solchen System sind Pulse mit einer Wiederholrate von 1 MHz
bei einer Pulsenergie von 1, 3 µJ und Pulsspitzenleistung von 3 MW erzielt
worden. Ein Nachteil solcher Systeme ist die durch das Lasermaterial limitier-
te la¨ngere Pulsdauer, die jedoch mit einem optisch-parametrischen Versta¨rker
(OPA) unter Erhaltung der Pulswiederholrate auf unter 20 fs verku¨rzt wer-
den kann [Kil05].
Eine weitere moderne Methode zur Erzeugung ultrakurzer Laserpulse
stellt ein sogenannter OPCPA (Optical Parametric Chirped Pulse Amplifier)
dar. Dabei findet der Versta¨rkungsprozess u¨ber virtuelle Niveaus statt, was
die thermische Begrenzung konventioneller Versta¨rker beseitigt. In diesem
Zusammenhang ist auch eine ho¨here Pulswiederholrate aus Versta¨rkern denk-
bar, deren Pulsenergie nur noch durch die zur Verfu¨gung stehende Pumpleis-
tung beschra¨nkt sein sollte.
Ionisation von Helium durch Pulse aus einem Laseroszillator
Die mit dem Titan-Saphir Laser erzeugten Laserpulse werden mit einem Pa-
rabolspiegel innerhalb des Reaktionsmikroskops fokussiert. Die Form sowie
die metallische Oberfla¨che des Spiegels ist sowohl fu¨r einen mo¨glichst kleinen
Fokus als auch fu¨r ein homogenes elektrisches Abzugsfeld innerhalb des Re-
aktionsmikroskops optimiert worden. Dieser Spiegel ermo¨glicht zum ersten
mal Experimente mit einem Laseroszillator an einem Reaktionsmikroskop,
wobei eine Intensita¨t von u¨ber 1014 W/cm2 nachgewiesen werden konnte.
Erste Ergebnisse lassen das Potenzial dieses experimentellen Aufbaus er-
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kennen, so wurde z.B. Helium mit einer Rate von bis zu 1 kHz ionisiert.
Dadurch sind vollsta¨ndig differenzielle Messungen in einer sehr viel ku¨rzeren
Messzeit im Bereich der Multiphoton- und Tunnelionisation bei einer kleinen
Ereigniswahrscheinlichkeit mo¨glich.
Insbesondere die nicht-sequenzielle Doppelionisation, deren Intensita¨ts-
schwelle durch ein klassisches Modell fu¨r verschiedenen Edelgase abgescha¨tzt
wurde, kann durch diesen Aufbau in einem bisher unzuga¨nglichen Inten-
sita¨tsbereich untersucht werden.
Die durch das oben erwa¨hnte Modell vorhergesagte Schwelle der nicht-
sequenziellen Doppelionisation befindet sich zwischen dem Regime der Multi-
photon- und der Tunnelionisation. Fu¨r eine Verschieben dieser Schwelle in
eines der beiden Regime wa¨re eine vera¨nderte Wellenla¨nge des Laserlichts
wu¨nschenswert.
Eine experimentell einfache Mo¨glichkeit, die diesen Zweck erfu¨llt, wa¨re
die Verdopplung der Laserfrequenz durch einen nichtlinearen Kristall. Dar-
u¨ber hinaus wu¨rde ein optisch-parametrischer Versta¨rker, der von dem Titan-
Saphir Laser mit langem Resoantor betrieben wird, eine geeignete durch-
stimmbare Lichtquelle fu¨r solche Experimente darstellen.
Eine neuartige Lichtquelle stellt der FEL (F ree E lectron Laser) dar, des-
sen Wellenla¨nge wesentlich ku¨rzer ist und bis in den Ro¨ntgenbereich reicht.
Dabei kann die Wellenla¨nge aufgrund der großen Bandbreite des Lichts durch
einen Monochromator ebenfalls durchgestimmt werden. Die Wechselwirkung
zwischen Materie und Licht dieser Art ist bisher weitgehend unerforscht, ers-
te Experimente versprechen weiteren Fortschritt im Versta¨ndnis atomarer
Strukturen.
Sehr viel ku¨rzere Attosekunden-Lichtpulse ko¨nnen aus ultrakurzen La-
serpulsen im nahinfraroten Spektralbereich erzeugt werden. Ihre Zeitdauer
ermo¨glicht zusammen mit dem koha¨renten Ausgangslicht Anrege-Abfrage-
Experimente, deren zeitliche Auflo¨sung in der Gro¨ßenordnung der Umlauf-
dauer a¨ußerer Hu¨llenelektronen um den Atomkern sind. Dies la¨sst die Mes-
sung von elektronischen, atomaren und molekularen Vorga¨ngen in ”Echtzeit”
in naher Zukunft mo¨glich erscheinen.
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